
      Monteringsveiledning for Dusj-wc-8000 
      Gulvmodell med utenpåliggende sisterne. 

 

 
Merk: Stikkontakt for toalettet må plasseres etter gjeldende forskrift, og kun utføres av autorisert personell.       
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Sittehøyde                Endring av sittehøyde 
 

 
Fortsett med steg 3.               Fortsett med steg A side 13. 
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                                                                              Etter endring av sittehøyde. 
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Igangkjøring. 
 

 
                             Automatisk oppstartprosedyre (90sekunder)  
                             Trykk inn knapp 1. og hold denne inne samtidig  
                             som hovedbryter 2. skrues på. Vent til program starter. 
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Funksjonstest: 
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Garantikort: 
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Endring av sittehøyde. 
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                                                                                        Fortsett med steg 6 side 3 
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