VICAIR  ADJUSTER 02

relief by air
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EN) VICAIR® ADJUSTER 02
USER MANUAL

Dear customer,

Thank you for choosing a Vicair® product. We
are sure you will appreciate the simplicity,
reliability and fantastic effect. For quick
installation you can use the quick installation
guide provided with your cushion. In addition,
please read and understand this user manual
before use. Save both the Quick Installation
Guide and this manual for future reference.

For more information or to (re)order manuals,
contact your country’s distributor.
Go to vicair.com for distributor information.

INTRODUCTION

The Vicair Adjuster 02 is a wheelchair seat
cushion that provides a very high level of skin
protection for persons with a high risk of
developing pressure ulcers. It is used to improve
the body-posture of asymmetric persons, to
prevent pressure ulcers and to provide comfort
and stable body support. It is also a high
performance addition to a pressure ulcer
treatment plan (stage I-IV). The Vicair Adjuster
02 cushion is machine washable without
removing the SmartCells!

MAIN COMPONENTS
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A
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E—D
A Cushion cover
B Cushion
C SmartCells™, placed in 5 compartments
D User manual
E Quick Installation Guide

GENERAL PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name: Vicair Adjuster 02

Vicair B.V,, The Netherlands
24 months

Weight (excl. cover): Smallest size: 0,5 kg/ 1.1 Ibs
Medium size: 0,8 kg / 1.8 Ibs
Largest size: 1 kg/ 2.2 Ibs
See the grid in the back of

the manual

Manufactured by:
Warranty:

Available sizes:
Used materials: All latex free
Cushion: Top made of polyester
fabric with polyurethane
coating, bottom of
polyester mesh fabric
Filling: Air-filled SmartCells with
low friction coating
02 Top Cover: Top: Knitted Polyester
fabric. Bottom rim:
Polyester fabric with
polyurethane anti-slip

coating.



Alternative cushion covers:

Comfair Cover: Top: Knitted Polyester fabric.
Sides: Polyester 3D Mesh fabric. Bottom:
Polyester fabric with polyurethane anti-slip
coating.

Incotec Cover & Reversible Cover: Top: Knitted
Polyester fabric, coated with fluid resistant
breathable polyurethane. Bottom: Polyester
fabric with polyurethane anti-slip coating.

All covers: Machine washable. Covers comply
with EN1021-1,1021-2 and CAL117.

PRECAUTIONS AND SAFETY
INSTRUCTIONS

A Vicair wheelchair seat cushion may only be
used as a wheelchair seat cushion. The use of
this product in any other way, is considered to be
misuse. Vicair B.V. cannot be held responsible
for damage caused by misuse, improper use or
negligence. Make sure that you read and
understand this manual completely.

Warning! Vicair B.V. recommends to install the
Vicair Adjuster 02 under direct supervision of a
therapist or technical advisor.

Warning! Your tailbone and pelvic bones should
not touch the bottom of the cushion. Checking
for “bottoming out” should be done during first
use and after adjustments to the cushion filling.
Warning! Check your skin regularly for redness,
especially during the first few days. If redness
occurs and does not disappear after 15 minutes,
consult your therapist or technical advisor.
Warning! Vicair B.V. recommends to adjust the
filling grade under the direct supervision of your
therapist or technical advisor.

Warning! No testing data is currently available
about the safe use of Vicair wheelchair cushions
in motor vehicles. Therefore we do not
encourage using the wheelchair cushion in
motor vehicles.

Warning! In case of soiling with body fluids, and
when transferring the product to another user,
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the product must be disinfected to avoid cross
contamination.

Warning! Every three months, check the product
for wear and deflated cells. In case of serious
damage, or a large number of deflated cells, do
not continue to use the product. Consult your
dealer.

Caution! Do not use or leave the product close to
a naked flame or a high temperature heat source.
Caution! Do not steam clean or autoclave the
product. The product cannot withstand
excessive heat or pressure. When the given
cleaninginstructions are not followed, it is very
likely that the product and/or the product’s cover
will age more rapid.

Caution! Do not use aggressive or abrasive
cleaners, or sharp objects to clean the cushion.
Caution! Do not place the topside of the Vicair
02 cushion against the glass of the washer door.
Caution! Make sure the cushion cannot interfere
with the wheel spokes.

INSTALLATION

Warning! Vicair B.V. recommends to install the
Vicair Adjuster 02 under direct supervision of a
therapist or technical advisor.

Caution! Make sure the cushion cannot interfere
with the wheel spokes.

Notice! Always use cushion with cover.

Notice! Make sure that the wheelchair seat is
clean and degreased.

Tip: When you prefer not to use the Velcro, you
can remove the Velcro strips. Note that the strips
confected to the bottom of the cushion and/or
cushion cover cannot be removed.

Perform the following steps when using the
02 Top Cover

These steps correspond to installation images
1-6 on the Quick Installation Guide:

Check cushion size. Width (X) of the cushion
and seat should match. When the cushion

rests against armrests or side-guards, the



width may be up to 2,5 cm (1”) wider. Depth
(Y) of the cushion and seat should match.

» Check if the size of the cover matches the
size of the cushion.

« Remove protective backing tape from
selfadhesive Velcro strips attached to the
bottom of the cushion.

« Place cushion by pressing firmly.

« Place the 02 Top Cover over the top of the
cushion.

« Pass the loop at the back of the cushion
through the ‘button hole’ in the back of the
cover.

« Siton the cushion for a few minutes, to allow
the cushion to adapt to your body shape.

« If necessary, adjust footrest(s).

Alternative cushion covers

Perform the following steps when using the
Comfair Cover, Incotec Cover or Reversible
Cover.

Please note: The Reversible Cover is delivered
with the cool breathable side on the outside. If
you require the fluid-resistant side of this cover:
first unzip the top section of the cover
completely from the bottom section, turn top
section inside out and rezip it to the bottom
section.

« Check cushion size. Width (X) of the cushion
and seat should match. When the cushion
rests against armrests or side-guards, the
width may be up to 2,5 cm (1”) wider. Depth
(Y) of the cushion and seat should match.

o Check if the size of the cover matches the
size of the cushion.

« Remove the Velcro strips from the bottom of
the cushion. Note that the strips confected to
the bottom of the cushion cannot be
removed.

« Insert cushion in cover.

« Pass loop through eyelet in cover.

« Close zipper. Make sure to not damage the
cushion.

« Remove protective backing tape from
selfadhesive Velcro strips attached to the
cushion cover.

« Place cushion by pressing firmly.

« Sit on the cushion for a few minutes, to allow
the cushion to adapt to your body shape.

« If necessary, adjust footrest(s).

Checking for “bottoming out”:

Image 7 - Quick Installation Guide

Warning! Your tailbone and pelvic bones should
not touch the bottom of the cushion. Checking
for “bottoming out” should be done during first
use and after adjustments to the cushion filling.
Warning! Vicair B.V. recommends to adjust the
filling grade under the direct supervision of your
therapist or technical advisor.

« Check for bottoming out, after sitting on the
cushion for approximately 5 minutes.

« Letyour therapist or technical advisor slide a
hand between your buttocks and the Vicair
cushion while leaning forward.

« Askyour therapist or technical advisor to
check if your lowest bony prominences are
supported by at least 2,5 cm / 1” of
SmartCells™. This prevents them from
touching the wheelchair seat.

« Do not use the cushion if bottoming out
occurs. In most cases, adjusting the filling
grade of the compartments will solve the
problem.

USE

Checking for redness of the skin

Image 8 - Quick Installation Guide

Warning! Check your skin regularly for redness,
especially during the first few days. If redness
occurs and does not disappear after 15 minutes,
consult your therapist or technical advisor.



Adjusting the filling grade

Warning! Vicair B.V. recommends to adjust the
filling grade under the direct supervision of your
therapist or technical advisor.

Ready for use

This Vicair product is ready for use. It has its own
unique filling grade, depending on size and
model and automatically manages small
obliquities. However - if necessary to support
more extreme asymmetry - the filling grade can
be adjusted by removing or adding SmartCells
from/to the various compartments. You can find
the default filling grade on the label attached to
the cushion.

Conditions for use and storage

Caution! Do not use or leave the product close

to a naked flame or a high temperature heat

source.

« User weight:
Minimum: 15 kg / 33 Ibs,
maximum: 250 kg / 551 |bs

« Temperature:
Minimum:-20°C/ 4 °F,
maximum: 55°C/ 131 °F

« Use at high altitude
Notice! Vicair B.V. recommends not to use
the cushion above 2400 m (8000 ft) above
sea level or below 50 m (164 ft) below sea
level. Because each SmartCell is filled with
air, the cushion may behave differently when
used at high altitude or in an airplane. Under
such circumstances, the cushion’s firmness
can be adjusted by removing a few cells from
each compartment.

« Air humidity:
Minimum: 0%, maximum 100%

Daily fluff-up
Vicair B.V. recommends to fluff-up your Vicair
cushion before use on a daily basis.

Use of Vicair seat cushions in motor vehicles
Warning! No testing data is currently available
about the safe use of Vicair wheelchair cushions
in motor vehicles. Therefore we do not
encourage using the wheelchair cushion in
motor vehicles. As an alternative for your Vicair
wheelchair cushion, the Vicair AllRounder 02
(which can be fastened to the user’s body) can
be used if you require additional protection
during transportation.

Re-use - Transferring the product to another
user

The product is suitable for repeated use.

The number of times it can be used depends on
how often and in which way the product is used.
The product has to be thoroughly cleaned and
disinfected, before another person is allowed to
use the it. See chapter ‘Maintenance and
cleaning’ for instructions.

Notice! Make sure the product is correctly
adjusted to the other person.

Replacing the cushion cover

Under normal use, Vicair B.V. recommends to
replace the cushion cover every year.
Replacement covers can be purchased
separately.

Disposal

The disposal and recycling of used devices and
packaging must comply with the applicable legal
regulation. Ensure the product is cleaned prior
to disposal to avoid any risk of contamination.

MAINTENANCE AND CLEANING

Warning! Every three months, check the product
for wear and deflated cells. In case of serious
damage, or a large number of deflated cells, do
not continue to use the product. Consult your
dealer.



Caution! Do not steam clean or autoclave the
product. It cannot withstand excessive heat or
pressure. When the given cleaning instructions
are not followed, it is very likely that the product
will age more rapid.

Caution! Do not use aggressive or abrasive
cleaners, or sharp objects to clean the cushion.
Caution! Do not place the topside of the Vicair
02 cushion against the glass of the washer door.

Cleaning the Vicair Adjuster 02
« Cleaning the Vicair Adjuster 02 cushion
cover

The cushion cover can be machine washed.
Follow the washing instructions on the label

attached to the inside of the cover.
(60°C=140 °F)
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Cleaning the Vicair Adjuster 02 cushion
Your Vicair 02 cushion can be machine
washed at 60°C / 140 °F using an anti-crease
cycle and mild detergent. You do not need to
remove the SmartCells before putting the
cushion into the washing machine. Make
sure the topside of the cushion is not placed
against the glass of the washer door. Do not
load the machine with more than half of its
maximum load weight. Spin speed should be
reduced. When using a machine with
agitator, make sure that the cushion can
move freely within the drum. Do not use any
chlorine bleach and do not dry clean! Do not
tumble dry your Vicair 02 cushion but let it
air dry (5-6 hours). You can use the sling to
hang dry your Vicair 02 cushion.
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Disinfecting your Vicair Adjuster 02

Warning! In case of soiling with body fluids, and
when transferring the product to another user,
the product must be disinfected to avoid cross
contamination. Clean the cushion and cover as
instructed above. Preferably use an anti-
bacterial detergent. After cleaning spray your
cushion and cover with a disinfectant. Bend
compartments outwards to make sure the spray
gets into the gaps.

WARRANTY

Please see www.vicair.com for complete
information on warranty processes, terms and
conditions.

Vicair B.V. offers a limited warranty against
defects in workmanship and materials, provided
the product has been used normally. Any
damage arising from abnormal use, or caused
by improper handling, cleaning, or negligence, is
excluded from this warranty.

Warranty period

From original date of purchase: 24 months.
The SmartCells in this Vicair 02 cushion have a
lifelong warranty period.

Should a defect in materials or workmanship
occur within the above mentioned warranty
period, Vicair B.V. will - at its own choice - repair
or replace the product free of charge. The
cushion cover is excluded from this warranty.
Remedies for breach of express warranties
herein are limited to repair or replacement of
the product.

In no event shall damages for breach of any
warranty include any consequential damages or
exceed the cost of non-conforming goods sold.

Any questions?
Contact Vicair B.V. at info@vicair.com or contact
your country’s Vicair distributor.



(ND) VICAIR® ADJUSTER 02
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Beste klant,

Bedankt voor uw keuze van dit Vicair® product.
Wij zijn er van overtuigd dat u de eenvoud,
betrouwbaarheid en de hoogwaardige werking
snel zult waarderen. Voor een snelle
ingebruikname volgt u de aanwijzingen op de
bijgeleverde ‘Quick Installation Guide'.
Daarnaast dient u deze handleiding volledig te
lezen en te begrijpen alvorens het product te
gebruiken. Bewaar deze handleiding en de
‘Quick Installation Guide’ goed.

Voor meer informatie of het bestellen van
handleidingen, neem contact op met de Vicair
distributeur in uw land. Kijk op vicair.com voor
informatie over uw distributeur.

INTRODUCTIE

De Vicair Adjuster 02 is een rolstoel zitkussen
dat een zeer hoge mate van huidbescherming
biedt aan personen met een verhoogd risico op
decubitus. Het wordt gebruikt ter bevordering
van de lichaamshouding van asymmetrische
gebruikers, ter voorkoming van decubitus, voor
comfort en stabiele lichaamsondersteuning. De
Vicair Adjuster 02 is tevens een hoogwaardige
toevoeging aan een decubitus behandelplan
(graad | - IV). De Vicair Adjuster 02 is
machinewasbaar zonder dat u de SmartCells
hoeft te verwijderen!

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

(@}

|
Il g

A Kussenhoes

Kussen

C SmartCells™, verdeeld over
5 compartimenten

D Handleiding

E Quick Installation Guide

ALGEMENE PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: Vicair Adjuster 02
Fabrikant: Vicair B.V,, Nederland
Garantie: 24 maanden

Kleinste maat:
0,5kg/1,11bs
Medium maat:
0,8kg/1,8lbs
Grootste maat:
1kg/22lbs

Zie maatoverzicht

Gewicht (excl. hoes):

Verkrijgbare maten:
achterin de handleiding

Gebruikte materialen: Latex vrij

Kussen: Bovenzijde polyester
stof met polyurethaan
coating, onderzijde
polyester mesh stof

Vulling: Luchtgevulde
SmartCells met
low-friction coating

02 Top Cover kussenhoes: Bovenkant: Gebreide

polyester stof. Onderste rand: Polyester stof met

polyurethaan antisliplaag.



Alternatieve kussenhoezen:

Comfair Cover: Bovenkant: Gebreide polyester
stof. Zijden: Polyester 3D mesh stof. Onderkant:
Polyester stof met polyurethaan antisliplaag.
Incotec Cover & Reversible Cover: Bovenkant:
Gebreide polyester stof, gecoat met
vloeistofbestendige, ademende polyurethaan.
Onderkant: Polyester stof met polyurethaan
antisliplaag.

Alle hoezen: Machinaal wasbaar. Voldoen aan
EN1021-1,EN1021-2 en CAL117.

VOORZORGSMAATREGELEN EN
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Een Vicair rolstoel zitkussen mag alleen gebruikt
worden als een rolstoel zitkussen. leder ander
gebruik wordt gezien als oneigenlijk gebruik.
Vicair B.V. kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door
oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik.
Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig
leest en begrijpt.

Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om dit
product te installeren onder begeleiding van een
therapeut of technisch adviseur.

Waarschuwing! Uw staartbeen en bekken
mogen de bodem van het kussen niet raken. Het
controleren op doorzitten moet worden gedaan
tijdens het eerste gebruik en na aanpassingen
aan de vulling van uw kussen.

Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig
op roodheid, vooral tijdens de eerste paar dagen
dat u het kussen gebruikt. Als roodheid optreedt
en niet verdwijnt na 15 minuten, raadpleeg dan
uw therapeut of adviseur.

Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om de
vulgraad aan te passen onder begeleiding van
uw therapeut of adviseur.

Waarschuwing! Op dit moment zijn geen
testgegevens beschikbaar over het veilig gebruik
van Vicair rolstoel zitkussens in

motorvoertuigen. Daarom raden wij af het
kussen in motorvoertuigen te gebruiken.
Waarschuwing! In het geval van verontreiniging
met lichaamsvloeistoffen of voordat dit product
door een ander persoon gebruikt wordt, moet
het product gedesinfecteerd worden om
kruisbesmetting te voorkomen.
Waarschuwing! Controleer het product om de
drie maanden op slijtage en kapotte cellen. Bij
ernstige beschadigingen, of een groot aantal
kapotte cellen, mag u het kussen niet langer
gebruiken. Raadpleeg uw verkoper.
Voorzichtig! Gebruik of bewaar dit product niet
dichtbij open vuur of een sterke hittebron.
Voorzichtig! Dit product niet reinigen in een
stomerij of autoclaaf. Het product is niet
bestand tegen extreme hitte of druk. Indien de
opgegeven was-instructies niet in acht worden
genomen, kan een versnelde veroudering van
dit product en/of de hoes van dit product
plaatsvinden.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of
schurende schoonmaakmiddelen of scherpe
voorwerpen om het kussen te reinigen.
Voorzichtig! Plaats de bovenkant van het Vicair
02 kussen niet tegen het glas van de
wasmachinedeur.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat het kussen niet in
contact kan komen met de wielspaken van uw
rolstoel.

INSTALLATIE

Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om dit
product te installeren onder begeleiding van een
therapeut of technisch adviseur.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat het kussen niet in
contact kan komen met de wielspaken van uw
rolstoel.

Let op! Gebruik het kussen altijd met
kussenhoes.

Let op! Zorg voor het installeren dat de zitting
van de rolstoel schoon en vetvrij is.



Tip: U kunt er ook voor kiezen om het kussen
niet met klittenband op uw rolstoel te
bevestigen. Verwijder in dit geval het deel van
het klittenband dat voorzien is van de
zelfklevende strook. Het andere deel van het
klittenband is vastgestikt aan het kussen en/of
de kussenhoes en kan niet verwijderd worden.

Volg de volgende stappen wanneer u een 02

Top Cover kussenhoes gebruikt

Deze stappen komen overeen met de

installatieafbeeldingen 1- 6 op de Quick

Installation Guide:

« Controleer de maat van het kussen.

« Breedte (X) van het kussen en de zitting
moeten overeen komen. Indien het kussen
steunt tegen armsteunen of zijschotten, dan
mag de kussenbreedte tot maximaal 2,5 cm
(1") breder dan de zitting zijn. Diepte (Y) van
het kussen en de zitting moeten overeen
komen.

« Controleer of de maat van de kussenhoes
overeenkomt met de maat van het kussen.

« Verwijder het beschermpapier van de
zelfklevende stroken klittenband aan de
onderzijde van het kussen.

« Plaats het kussen en druk het stevig aan.

« Plaats de 02 Top Cover over de bovenzijde
van het kussen.

« Haal het lusje aan de achterzijde van het
kussen door het ‘knoopsgat’ achterin de
hoes.

« Ga enkele minuten op het kussen zitten,
zodat deze zich aan de vorm van uw lichaam
kan aanpassen.

« Pas zo nodig de voetsteun(en) van uw
rolstoel aan.

Alternatieve kussenhoezen

Voer de volgende stappen uit bij het gebruik van
de Comfair Cover, Incotec Cover of Reversible
Cover.

Let op: De Reversible Cover wordt geleverd met
de koele, ademende kant aan de buitenkant. Als
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u de vloeistofbestendige kant van deze hoes
nodig heeft, rits eerst het bovenste gedeelte van
de hoes volledig los van het onderste gedeelte,
draai het bovenste gedeelte binnenste buiten en
rits het weer vast aan het onderste gedeelte.

« Controleer de maat van het kussen.

« Breedte (X) van het kussen en de zitting
moeten overeen komen. Indien het kussen
steunt tegen armsteunen of zijschotten, dan
mag de kussenbreedte tot maximaal 2,5 cm
(1") breder dan de zitting zijn. Diepte (Y) van
het kussen en de zitting moeten overeen
komen.

« Controleer of de maat van de kussenhoes
overeenkomt met de maat van het kussen.

« Verwijder het deel van het klittenband dat is
voorzien van de zelfklevende strook van de
onderzijde van het kussen. Het deel dat is
vastgestikt aan het kussen kan niet
verwijderd worden.

« Plaats het kussen in de kussenhoes.

« Haal het lusje aan de onder-achterzijde van
het kussen door het metalen ringetje in de
hoes.

« Sluit de rits. Zorg ervoor dat u tijdens het
sluiten het kussen niet beschadigd.

« Verwijder het beschermpapier van de
zelfklevende stroken klittenband aan de
onderzijde van de hoes.

« Plaats het kussen en druk het stevig aan.

« Ga enkele minuten op het kussen zitten,
zodat het zich aan de vorm van uw lichaam
kan aanpassen.

« Pas zo nodig de voetsteun(en) van uw
rolstoel aan.

Controleren op doorzitten:

Afbeelding 7 - Quick Installation Guide
Waarschuwing! Uw staartbeen en bekken
mogen de bodem van het kussen niet raken. Het
controleren op doorzitten moet worden gedaan
tijdens het eerste gebruik en na aanpassingen
aan de vulling van uw kussen.



Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om de
vulgraad aan te passen onder begeleiding van
uw therapeut of adviseur.

« Controleer op doorzitten, nadat u ongeveer 5
minuten op het kussen heeft gezeten.

« Vraag uw therapeut of adviseur een hand
tussen uw billen en het Vicair kussen te
schuiven, terwijl u voorover leunt.

« Vraag de therapeut of adviseur om te
controleren of uw billen ondersteund worden
door een laag SmartCells van tenminste
2,5cm/ 1”. Dit om te voorkomen dat uw
zitbeenderen de rolstoelzitting kunnen raken.

» Gebruik het kussen niet als doorzitten
optreedt. In de meeste gevallen zal het
probleem kunnen worden opgelost door de
vulgraad van de compartimenten aan te
passen.

GEBRUIK

Controleren op roodheid van de huid
Afbeelding 8 - Quick Installation Guide
Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig
op roodheid, vooral tijdens de eerste paar dagen
dat u het kussen gebruikt. Als roodheid optreedt
en niet verdwijnt na 15 minuten, raadpleeg dan
uw therapeut of adviseur.

Aanpassen van de vulgraad

Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om de
vulgraad aan te passen onder begeleiding van
uw therapeut of adviseur.

Ready for use

Dit Vicair product is ‘Ready for use’: klaar voor
gebruik. Het heeft zijn eigen unieke vulgraad,
afhankelijk van de maat en het model, en kan
automatisch geringe scheefstand corrigeren.
Desondanks is het - indien noodzakelijk ter
ondersteuning van extremere asymmetrie —
mogelijk om de vulgraad aan te passen door

SmartCells toe te voegen aan of te verwijderen
uit de compartimenten. U kunt de originele
vulgraad vinden op het kussenlabel.

Omgevingscondities voor gebruik en opslag

Voorzichtig! Gebruik of bewaar dit product niet

dichtbij open vuur of een sterke hittebron.

« Gebruikersgewicht:
Minimum 15 kg / 33 Ibs,
maximum 250 kg / 551 Ibs

« Temperatuur:
Minimum:-20°C/ 4 °F,
maximum: 55°C/ 131 °F

« Gebruik op grote hoogte
Let op! Vicair B.V. beveelt aan dit product niet
op een hoogte lager dan 50 meter onder
zeeniveau of hoger dan 2400 meter boven
zeeniveau te gebruiken. Omdat de
SmartCells gevuld zijn met lucht, kan het
kussen anders aanvoelen als het op grote
hoogte of in een vliegtuig gebruikt wordt.
Onder zulke omstandigheden kan de
stevigheid van het kussen worden aangepast
door uit elk compartiment een paar
SmartCells te verwijderen.

« Luchtvochtigheid:
Minimum: 0%, maximum 100%

Dagelijks opschudden
Vicair B.V. beveelt aan om uw kussen dagelijks
op te schudden voor gebruik.

Gebruik in motorvoertuigen

Waarschuwing! Op dit moment zijn geen
testgegevens beschikbaar over het veilig gebruik
van Vicair rolstoel zitkussens in
motorvoertuigen. Daarom raden wij af het
kussen in motorvoertuigen te gebruiken.

Als alternatief kan de Vicair AllRounder 02
worden gebruikt (welke aan het lichaam kan
worden bevestigd), als u aanvullende
bescherming nodig heeft tijdens vervoer.
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Het kussen door een ander persoon laten
gebruiken

Dit product is geschikt voor hergebruik. Hoevaak
dit product kan worden hergebruikt hangt af van
hoe en hoe intensief het product gebruikt wordt.
Voordat u iemand anders het kussen laat
gebruiken, moeten het kussen en de hoes
gereinigd en gedesinfecteerd worden. Zie de
instructies in hoofdstuk ‘Onderhoud en
Reiniging’. Let op! Zorg ervoor dat het kussen
correct is aangepast aan de nieuwe gebruiker.

Vervangen van de kussenhoes

Vicair B.V. beveelt aan om bij normaal gebruik
de kussenhoes ieder jaar te vervangen. Hoezen
kunnen los besteld worden.

Het product weggooien

Het weggooien en recyclen van product en
verpakking moet worden uitgevoerd
overeenkomstig de hiervoor geldende
regelgeving. Zorg ervoor dat het product voor
het weggooien is gereinigd, ter voorkoming van
kruisbesmetting.

ONDERHOUD EN REINIGING

Waarschuwing! Controleer het product om de
drie maanden op slijtage en kapotte cellen. Bij
ernstige beschadigingen, of een groot aantal
kapotte cellen,mag u het kussen niet langer
gebruiken. Raadpleeg uw verkoper.
Voorzichtig! Dit product niet reinigen in de
stomerij of autoclaaf. Het product is niet
bestand tegen extreme hitte of druk. Indien de
opgegeven wasinstructies niet in acht worden
genomen, kan een versnelde veroudering van
het product plaatsvinden.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of
schurende schoonmaakmiddelen of scherpe
voorwerpen om het kussen te reinigen.
Voorzichtig! Plaats de bovenkant van het Vicair
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02 kussen niet tegen het glas van de
wasmachinedeur.

Het reinigen van de Vicair Adjuster 02

« Hetreinigen van de kussenhoes van de
Vicair Adjuster 02
De kussenhoes is machinaal wasbaar. Volg
hiervoor de wasinstructies op het label aan
de binnenkant van de hoes.
(60°C=140°F)

R X O A

« Hetreinigen van het Vicair Adjuster 02
kussen
Uw Vicair 02 kussen kan in de machine op
60°C /140 °F worden gewassen op een anti-
kreuk programma, met een mild wasmiddel.
U hoeft de SmartCells niet te verwijderen
voordat u het kussen in de wasmachine doet.
Zorg ervoor dat de bovenkant van het kussen
niet tegen het glas van de wasmachinedeur
wordt geplaatst. Laad de machine niet met
meer dan de helft van het maximale gewicht.
De centrifugesnelheid moet worden
verlaagd. Wanneer u een machine met
roerwerk gebruikt, zorg er dan voor dat het
kussen vrij in de trommel kan bewegen. Niet
chloorbleken en niet stomen! Het Vicair 02
kussen niet drogen in de droger. Laat het
kussen aan de lucht drogen (5-6 uur). U kunt
het lusje gebruiken om het Vicair 02 kussen
aan op te hangen tijdens het drogen.

w AR Y

Het desinfecteren van uw Vicair Adjuster 02

Waarschuwing! In het geval van verontreiniging
met lichaamsvloeistoffen of voordat dit product
door een ander persoon gebruikt wordt, moet



het product gedesinfecteerd worden om
kruisbesmetting te voorkomen.

Reinig het kussen en de kussenhoes zoals
hierboven beschreven. Gebruik bij voorkeur een
antibacterieel middel. Spuit na het wassen een
desinfecterend middel op het kussen en de
kussenhoes. Buig de compartimenten naar

buiten, zodat het middel goed in de spleten komt.

GARANTIE

Ga naar www.vicair.com voor volledige
informatie over garantieprocedures en
-voorwaarden.

Vicair B.V. biedt een beperkte garantie op
productie- en materiaalfouten, onder
voorwaarde dat het product op normale wijze is
gebruikt. Elke schade die ontstaat door
abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen
of nalatigheid, valt niet onder deze garantie.

Garantieperiode

Vanaf originele aanschafdatum: 24 maanden.
De SmartCells in dit Vicair 02 kussen hebben
een levenslange garantieperiode.

Indien er binnen bovengenoemde
garantieperiode productie- of materiaalfouten
optreden, zal Vicair B.V. - naar eigen inzicht
en goeddunken - het product kosteloos
repareren dan wel vervangen.

De kussenhoes valt buiten de garantie.

De garantie beperkt zich tot het repareren of
vervangen van het product.

In geen geval zullen de garantiekosten
eventuele gevolgschade dekken of kosten van
de verkochte non-conforme producten
overstijgen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Vicair B.V. via
info@vicair.com of neem contact op met de
Vicair distributeur in uw land.
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VICAIR® ADJUSTER 02

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Vicair®
Produkt entschieden haben. Wir sind uns sicher,
dass Sie von der einfachen Anwendung, der
Zuverlassigkeit und den hervorragenden
Eigenschaften Gberzeugt sein werden. Wenn Sie
Ihr Produkt gleich nutzen méchten, kénnen Sie
die dem Kissen beiliegende Kurzanleitung
benutzen. Sie sollten sich jedoch vor der
Verwendung zuséatzlich mit dieser
Gebrauchsanweisung vertraut machen.
Bewahren Sie die Kurzanleitung und diese
Gebrauchsanweisung zum spateren
Nachschlagen auf.

Fir weitere Informationen oder um eine
Gebrauchsanweisungen zu bestellen bzw.
nachzubestellen, kontaktieren Sie bitte die
Handelsvertretung in lhrem Land.
Informationen zu Handlern und
Niederlassungen finden Sie auf vicair.com.

EINLEITUNG

Das Vicair Adjuster 02 ist ein Rollstuhlsitzkissen,
das Personen mit hohem Risiko einer Bildung
von Druckgeschwiiren ein besonders hohes MaB
an Hautschutz bietet. Es bietet Sitzkomfort und
eine stabile Stiitze fiir den Kérper, um die
Kérperhaltung von asymmetrischen Personen
zu verbessern und Druckgeschwiire zu
vermeiden. Es ist auBerdem eine hervorragende
Ergdnzung zu einem Dekubitus-
Behandlungsplan (Stufe I-1V). Das Vicair
Adjuster 02 Kissen ist maschinenwaschbar, die
SmartCells missen dazu nicht
herausgenommen werden!
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HAUPTBESTANDTEILE

C

A

—Eli
B

E—D
A Kissenbezug
B Kissen
C SmartCells™, in 5 Kammern
D Gebrauchsanweisung
E Kurzanleitung (Quick Installation Guide)

ALLGEMEINE PRODUKTDATEN

Name des Produkts: Vicair Adjuster 02

Hergestellt von: Vicair B.V,
Niederlande
Garantie: 24 Monate

Kleinste GroBe:
0,5kg/1,11bs
Mittlere GroBe:
0,8kg/1,8lbs
GroBte GroBe:
1kg/22lbs
Beachten Sie die

Gewicht (ohne Bezug):

Verfligbare GroBen:
Tabelle am Ende der
Gebrauchsanweisung
Verwendete Materialien: Komplett latexfrei
Kissen: Oberseite aus
Polyestergewebe mit
Polyurethan-
Beschichtung,
Unterseite aus
Polyesternetzgewebe
Luftgefiillte SmartCells
mit reibungsarmer

Fillung:

Beschichtung



02 Top Cover Kissenbezug: Oberseite:
Polyesterstrickgewebe. Untere Einfassung:
Polyestergewebe mit rutschhemmender PU-
Beschichtung.

Optional erhéltliche Kissenbeziige:

Comfair Cover Kissenbezug: Oberseite:
Polyesterstrickgewebe. Seiten: 3D-Netzgewebe
aus Polyester. Unterseite: Polyestergewebe mit
rutschhemmender PU-Beschichtung.

Incotec Cover & Reversible Cover Kissenbeziige:
Oberseite: Polyesterstrickgewebe, beschichtet
mit fliissigkeitsabweisendem, atmungsaktivem
Polyurethan. Unterseite: Polyestergewebe mit
rutschhemmender PU-Beschichtung.

Alle Bezlige: Maschinenwaschbar. Die Beziige
entsprechen EN1021-1, 1021-2 und CAL117.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND
SICHERHEITSHINWEISE

Ein Vicair Rollstuhlsitzkissen darf nur als
Rollstuhlsitzkissen verwendet werden. Jede
Zweckentfremdung dieses Produktes gilt als
missbrauchliche Verwendung. Vicair B.V.
Gbernimmt keine Verantwortung fiir Schaden,
die durch missbrauchliche oder unsachgemaBe
Nutzung oder Fahrlassigkeit verursacht wurden.
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
vollstdndig und vergewissern Sie sich, dass Sie
alle Angaben verstanden haben.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt, das Vicair
Adjuster 02 Kissen unter direkter Aufsicht eines
Therapeuten oder Fachhandlers anzupassen.
Achtung! |hr SteiBbein und Ihre
Sitzbeinknochen diirfen den Boden des Kissens
nicht berlihren. Fiihren Sie bei der ersten
Benutzung und nach jeder Fiillgradverdnderung
eine Durchsitzkontrolle durch.

Achtung! Uberpriifen Sie lhre Haut regelméaBig
auf Rétungen, vor allem in den ersten Tagen.

Falls Hautrétungen auftreten, die nach 15
Minuten nicht wieder abklingen, wenden Sie
sich bitte an Ihren Therapeuten oder
Fachhéndler.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, den
Fillgrad unter direkter Aufsicht eines
Therapeuten oder Fachhandlers anzupassen.
Achtung! Aktuell sind keine Testdaten zur
sicheren Nutzung von Vicair Rollstuhlkissen in
motorisierten Fahrzeugen verfligbar. Deshalb
kénnen wir die Nutzung des Rollstuhlkissens in
motorisierten Fahrzeugen nicht empfehlen.
Achtung! Falls das Kissen durch
Kérperausscheidungen verschmutzt oder an
einen anderen Benutzer weitergegeben wird,
muss es desinfiziert werden, um
Kreuzkontamination zu verhindern.

Achtung! Uberpriifen Sie das Produkt alle drei
Monate auf VerschleiB und defekte Zellen. Im
Fall einer schweren Beschadigung oder einer
groBeren Anzahl defekter Zellen benutzen Sie
das Kissen nicht weiter. Wenden Sie sich an
lhren Fachhéndler.

Vorsicht! Verwenden bzw. lagern Sie das
Produkt nicht in der Nahe offener Flammen
oder einer Warmequelle mit hohen
Temperaturen.

Vorsicht! Reinigen Sie das Kissen nicht mit
heiBem Dampf oder Hochdruck. Das Produkt
halt tbermaBiger Hitze oder hohem Druck nicht
stand. Wird die Reinigungsanleitung nicht
befolgt, kann es sein, dass das Produkt und/
oder der Bezug deutlich schneller altern.
Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen
Gegenstande zur Reinigung des Kissens.
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Oberseite
des Vicair 02 Kissens nicht am Glas der
Waschmaschinentir anliegt.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass das Kissen
nicht in die Radspeichen gelangt.
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ANPASSUNG

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt, das Vicair
Adjuster 02 Kissen unter direkter Aufsicht eines
Therapeuten oder Fachhandlers anzupassen.
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass das Kissen
nicht in die Radspeichen gelangt.

Hinweis! Verwenden Sie das Kissen nur mit
Bezug.

Hinweis! Achten Sie darauf, dass der Sitz des
Rollstuhls sauber und fettfrei ist.

Tipp: Wenn Sie das Klettband nicht verwenden
mochten, konnen Sie die Klettstreifen abziehen.
Beachten Sie bitte, dass sich die an der
Unterseite des Kissens und/oder am
Kissenbezug befestigten Klettstreifen nicht
entfernen lassen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie

den 02 Top Cover Kissenbezug nutzen

Diese Schritte entsprechen den Abbildungen 1-6

in der Kurzanleitung:

« Kontrollieren Sie die GroBe des Kissens.

Die Breite (X) des Kissens sollte mit der
Breite der Rollstuhlsitzflache
libereinstimmen. Falls das Kissen seitlich von
Armlehnen oder Seitenteilen begrenzt wird,
darf es bis zu 2,5 cm (1") breiter sein. Die
Tiefe (Y) des Kissens sollte mit der Ldnge der
Rollstuhlsitzflache Gbereinstimmen.

« Uberpriifen Sie, ob die GroBe des Bezugs mit
der GroBe des Kissens libereinstimmt.

« Entfernen Sie den Schutzstreifen von den
selbstklebenden Klettbdandern an der
Unterseite des Kissens.

« Fixieren Sie das Kissen mit kraftigem Druck
am Rollstuhl.

« Beziehen Sie das Kissen mit dem 02 Top
Cover Kissenbezug.

« Ziehen Sie die Schlaufe an der Riickseite des
Kissens durch das “Knopfloch” im hinteren
Teil des Bezugs.
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« Setzen Sie sich einige Minuten auf das
Kissen, damit es sich lhrer Kérperform
anpassen kann.

« Verstellen Sie gegebenenfalls die
FuBstiitze(n).

Optionale Kissenbeziige

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie
den Comfair Cover, Incotec Cover oder
Reversible Cover Kissenbezug verwenden.
Hinweis: Bei Auslieferung des wendbaren
Reversible Cover Kissenbezugs ist immer die
kiihle, atmungsaktive Seite nach auBen
gerichtet. Wenn Sie die fliissigkeitsabweisende
Seite dieses Bezugs verwenden mdchten: 6ffnen
Sie den ReiBverschluss und trennen Sie
zundchst das Oberteil des Kissenbezugs
vollstdndig vom Unterteil, anschlieBend das
Oberteil nach auBen wenden und wieder am
Unterteil befestigen.

« Kontrollieren Sie die GroBe des Kissens.

Die Breite (X) des Kissens sollte mit der
Breite der Rollstuhlsitzflache
libereinstimmen. Falls das Kissen seitlich von
Armlehnen oder Seitenteilen begrenzt wird,
darf es bis zu 2,5 cm (1") breiter sein. Die
Tiefe (Y) des Kissens sollte mit der Lange der
Rollstuhlsitzflache Gibereinstimmen.

« Uberpriifen Sie, ob die GroBe des Bezugs mit
der GroBe des Kissens libereinstimmt.

« Ziehen Sie die Klettstreifen von der
Unterseite des Kissens ab. Beachten Sie bitte,
dass sich die an der Unterseite des Kissens
befestigten Klettstreifen nicht entfernen
lassen.

« Beziehen Sie das Kissen mit dem
gewlinschten Bezug.

« Ziehen Sie nun die Schlaufe durch die
Offnung im Bezug.

« SchlieBen Sie den ReiBverschluss. Achten Sie
dabei darauf, dass Sie das Kissen nicht
beschédigen.



Entfernen Sie den Schutzstreifen von den
selbstklebenden Klettbdndern am
Kissenbezug.

Fixieren Sie das Kissen mit kraftigem Druck
am Rollstuhl.

Setzen Sie sich einige Minuten auf das Kissen,
damit es sich Ihrer Kérperform anpassen kann.
Verstellen Sie gegebenenfalls die
FuBsttitze(n).

Durchsitzkontrolle:

Abbildung 7 — Kurzanleitung

Achtung! |hr SteiBbein und Ihre
Sitzbeinknochen diirfen den Boden des Kissens
nicht berlihren. Fiihren Sie bei der ersten
Benutzung und nach jeder Fiillgradverdnderung
eine Durchsitzkontrolle durch.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, den
Fillgrad unter direkter Aufsicht eines
Therapeuten oder Fachhandlers anzupassen.

Nachdem Sie ca. 5 Minuten auf dem Kissen
gesessen sind, kontrollieren Sie, ob Sie
durchsitzen.

Lassen Sie lhren Therapeuten oder
Fachhandler eine Hand zwischen |hr GesaB
und das Vicair Kissen schieben, wahrend Sie
sich nach vorne beugen.

Bitten Sie Ihren Therapeuten oder
Fachhandler zu Giberpriifen, ob die bei Ihnen
am tiefsten liegenden, vorstehenden
Knochen von mindestens 2,5 cm / 1" hohen
SmartCells™ gestlitzt werden. Das
verhindert, dass diese den Sitz des Rollstuhls
beriihren.

Verwenden Sie das Kissen nicht, falls Sie
durchsitzen. In den meisten Féllen verschafft
eine Anpassung des Fiillgrads der Kammern
Abhilfe.

VERWENDUNG

Kontrolle auf Hautrétungen

Abbildung 8 - Kurzanleitung

Achtung! Uberpriifen Sie Ihre Haut regelmaBig
auf Rétungen, vor allem in den ersten Tagen.
Falls Hautrétungen auftreten, die nach 15
Minuten nicht wieder abklingen, wenden Sie
sich bitte an Ihren Therapeuten oder
Fachhéandler.

Anpassung des Fiillgrads

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, den
Fillgrad unter direkter Aufsicht eines
Therapeuten oder Fachhandlers anzupassen.

Gebrauchsfertiges Produkt

Das Vicair Produkt ist sofort einsatzbereit. Jedes
Kissen weist abhdngig von seiner GréBe und
dem Modell einen individuellen Fiillgrad auf und
gleicht automatisch kleine Beckenschiefstdnde
aus. Allerdings kann der Fiillgrad - sollte dies
zur Stiitze von starkeren Asymmetrien
notwendig sein - durch Entnehmen oder
Hinzuftigen von SmartCells aus den/in die
verschiedenen Kammern individuell angepasst
werden. Angaben zum werksseitigen Fiillgrad
finden Sie auf dem am Kissen angebrachten
Label.

Bedingungen fiir die Verwendung und
Lagerung des Kissens

Vorsicht! Verwenden bzw. lagern Sie das
Produkt nicht in der Nahe offener Flammen
oder einer Warmequelle mit hohen
Temperaturen.

« Benutzergewicht:
Minimum: 15 kg / 33 Ibs,
Maximum: 250 kg / 551 Ibs
Temperatur:
Minimum:-20°C/ 4 °F,
Maximum: 55°C/ 131 °F
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« Benutzungin groBen Hohen
Hinweis! Vicair B.V. empfiehlt, das Kissen
nicht in H6hen tiber 2400 m (8000 ft) tiber
dem Meeresspiegel bzw. 50 m (164 ft) unter
dem Meeresspiegel zu benutzen. Da jede
SmartCell mit Luft gefiillt ist, kann sich das
Kissen anders verhalten, wenn es in groBen
Hohen oder im Flugzeug verwendet wird.
Unter diesen Umstanden kann die Harte des
Sitzkissens durch die Entnahme einiger
Zellen aus jeder Kammer angepasst werden.

« Luftfeuchtigkeit:
Minimum: 0 %, Maximum 100 %

Tagliches Aufschiitteln
Vicair B.V. empfiehlt Ihnen, das Kissen jeden Tag
vor der Verwendung aufzuschditteln.

Verwendung von Vicair Sitzkissen in
motorisierten Fahrzeugen

Achtung! Aktuell sind keine Testdaten zur
sicheren Nutzung von Vicair Rollstuhlkissen in
motorisierten Fahrzeugen verflighar. Deshalb
kénnen wir die Nutzung des Rollstuhlkissens in
motorisierten Fahrzeugen nicht empfehlen. Als
Alternative zu lhrem Vicair Rollstuhlkissen
kénnen Sie den Vicair AllIRounder 02 benutzen
(der am Korper des Benutzers befestigt wird),
falls Sie wahrend der Fahrt zusatzlichen Schutz
bendétigen.

Wiederverwendbar - Weitergabe des Produkts
an andere Benutzer

Dieses Produkt ist fiir eine mehrfache
Verwendung geeignet. Wie oft es verwendet
werden kann, hangt davon ab, wie hdufig und
auf welche Weise das Produkt verwendet wird.

Das Produkt muss griindlich gereinigt und
desinfiziert werden, bevor es von einer anderen
Person benutzt wird. Eine entsprechende
Anleitung finden Sie im Kapitel ,Pflege und
Reinigung".
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Hinweis! Stellen Sie sicher, dass das Kissen
korrekt an die andere Person angepasst ist.

Wechseln des AuBenbezugs

Bei normaler Benutzung empfiehlt Vicair B.V,,
den Kissenbezug einmal jahrlich zu wechseln.
Ersatzbezlige sind separat erhaltlich.
Entsorgung

Die Entsorgung und das Recycling von
verwendeten Produkte sowie der Verpackung
muss den geltenden 6rtlichen Vorschriften
genligen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt
vor der Entsorgung gereinigt wird, um jegliches
Kontaminierungsrisiko zu vermeiden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Achtung! Uberpriifen Sie das Produkt alle drei
Monate auf Verschlei und defekte Zellen. Im
Fall einer schweren Beschadigung oder einer
groBeren Anzahl defekter Zellen benutzen Sie
das Kissen nicht weiter. Wenden Sie sich an
lhren Fachhandler.

Vorsicht! Reinigen Sie das Kissen nicht mit heiBem
Dampf oder Hochdruck. Es halt iibermé&Biger Hitze
oder hohem Druck nicht stand. Wird die
Reinigungsanleitung nicht befolgt, kann es sein,
dass das Produkt deutlich schneller altert.
Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen
Gegenstande zur Reinigung des Kissens.
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Oberseite
des Vicair 02 Kissens nicht am Glas der
Waschmaschinentiir anliegt.

Reinigung des Vicair Adjuster 02

« Reinigung des Vicair Adjuster 02
Kissenbezugs
Der Kissenbezug ist maschinenwaschbar.
Befolgen Sie die Waschanleitung auf dem
Label an der Innenseite des Bezugs.
(60°C = 140 °F)
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« Reinigung des Vicair Adjuster 02 Kissens
Ihr Vicair 02 Kissen ist bei 60 °C/ 140 °F im
Schonwaschgang mit etwas mildem
Waschmittel maschinenwaschbar. Sie
missen die SmartCells nicht entnehmen,
bevor Sie das Kissen in die Waschmaschine
geben. Achten Sie darauf, dass die Oberseite
des Kissens nicht gegen das Glas der
Waschmaschinentir gedriickt wird. Beladen
Sie die Waschmaschine hdchstens bis zur
Halfte der maximalen Ladung. Die
Schleuderdrehzahl sollte verringert werden.
Wenn Sie eine Waschmaschine mit Riihrwerk
verwenden, achten Sie darauf, dass sich das
Kissen frei in der Trommel bewegen kann.
Verwenden Sie keine Chlorbleiche und
lassen Sie das Kissen nicht chemisch
reinigen! Trocknen Sie Ihr Vicair 02 Kissen
nicht im Waschetrockner, sondern lassen Sie
es lufttrocknen. Sie kénnen lhr Vicair 02
Kissen zum Trocknen an der Schlaufe
aufhangen.
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Desinfizierung lhres Vicair Adjuster 02

Achtung! Falls das Kissen durch
Korperausscheidungen verschmutzt oder an
einen anderen Benutzer weitergegeben wird,
muss es desinfiziert werden, um
Kreuzkontamination zu verhindern. Reinigen
Sie das Kissen und den Bezug wie oben
beschrieben. Verwenden Sie vorzugsweise ein
antibakterielles Waschmittel. Spriihen Sie lhr
Kissen und den Bezug nach der Reinigung mit
einem Desinfektionsmittel ein. Biegen Sie die
Kammern nach auBen, um sicherzugehen, dass
das Spray auch in die Zwischenrdume gelangt.

GARANTIE

Ausfiihrliche Informationen zu den iiblichen
Garantieverfahren sowie den allgemeinen
Geschéftsbedingungen erhalten Sie auf
www.vicair.com.

Vicair B.V. bietet eine eingeschrankte Garantie
auf Herstellungs- und Materialfehler,
vorausgesetzt das Produkt wurde normal
genutzt. Beschddigungen durch unsachgemaBe
Nutzung, Handhabung, Reinigung oder
Fahrlassigkeit sind von der Garantie
ausgenommen.

Garantiezeitraum

Ab dem Kaufdatum: 24 Monate.

Fir die in diesem Vicair 02 Kissen enthaltenen
SmartCells gilt eine lebenslange Garantie.

Sollte innerhalb des Garantiezeitraums ein
Herstellungs- oder Materialfehler auftreten, wird
Vicair B.V. - nach eigenem Ermessen - das
Produkt kostenfrei reparieren oder ersetzen.
Der Kissenbezug ist von der Garantie
ausgenommen.

Im Garantiefall besteht lediglich Anspruch auf
eine Reparatur oder einen Austausch des
Produkts.

Der Garantieanspruch schlieBt in keinem Fall
Entschadigungen fiir Folgeschaden oder Kosten
ein, die den Wert der verkauften nicht-
konformen Ware tibersteigen.

Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie Vicair B.V. unter info@vicair.
com oder wenden Sie sich an den Vicair Handler
in Ihrem Land.
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MANUEL DE L'UTILISATEUR
VICAIR® ADJUSTER 02

Cher client,

Merci d’avoir choisi un produit Vicair®. Nous
sommes certains que vous apprécierez la
simplicité, la fiabilité et I'effet fantastique de ce
produit. Pour une installation rapide, vous
pouvez utiliser le guide d’'installation rapide
fourni avec votre coussin. Veuillez lire et
comprendre ce manuel de I'utilisateur avant
utilisation. Conservez le guide d'installation
rapide et le présent manuel pour référence
ultérieure.

Pour plus d'informations ou pour (re)
commander des manuels, contactez le
distributeur de votre pays.

Rendez-vous sur www.vicair.com pour des
informations sur le distributeur.

INTRODUCTION

Le Vicair Adjuster 02 est un coussin d’assise
pour fauteuil roulant qui fournit un haut niveau
de protection de la peau pour les personnes a
fort risque de développement d’escarres. Il est
utilisé pour améliorer la posture corporelle des
personnes présentant une asymétrie, pour
prévenir les escarres tout en offrant un support
stable et confortable pour le corps.

C'est aussi un excellent complément a intégrer
dans un protocole de soin d’ escarres (stades I-1V).
Le coussin Vicair Adjuster 02 est lavable en
machine sans enlever les SmartCells !
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COMPOSANTS PRINCIPAUX

N

_[i]

E —

A Housse de coussin
B Coussin
C SmartCells™, placées dans 5 compartiments
D Manuel de l'utilisateur
E Guide d'installation rapide
(Quick Installation Guide)

SPECIFICATIONS PRODUIT
GENERALES

Nom du produit : Vicair Adjuster 02

Fabriqué par: Vicair B.V,, Pays-Bas
Garantie: 24 mois
Poids (sans housse) : Plus petite taille :
0,5kg/1,11bs
Moyenne taille :
0,8kg/1,81lbs
Plus grand taille :
1kg/2,21bs
Tailles disponibles: Voir la liste a I'arriere du
manuel.

Matériaux utilisés: ~ Sans latex
Coussin : Tissu polyester avec
revétement polyurethane,
avec un fond en tissu
maille polyester
Remplissage : SmartCells remplies d’air
avec revétement faible
friction

Housse de coussin 02 Top Cover :

Haut : Tissu polyester tricoté. Bord inférieur :
Tissu polyester avec revétement anti-dérapant

en polyuréthane.



Housses de coussin alternatives :

Comfair Cover : Haut : Tissu polyester tricoté.
Cétés : Tissu 3D polyester maillé. Bas : Tissu
polyester avec revétement anti-dérapant en
polyuréthane.

Incotec Cover et Reversible Cover : Haut : Tissu
polyester tricoté, enduit de polyuréthane
perméable a I'air et résistant aux fluides. Bas :
Tissu polyester avec revétement anti-dérapant
en polyuréthane.

Toutes les housses sont lavables en machine et
conformes aux normes EN1021-1, 1021-2 et
CAL117.

MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE
SECURITE

Un coussin d’assise pour fauteuil roulant Vicair
ne peut étre utilisé que comme coussin d’assise
de fauteuil roulant. Lutilisation de ce produit de
toute autre maniére est considérée comme
abusive. Vicair B.V. ne peut étre tenu
responsable de dommages causés par une
mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte
ou une négligence. Assurez-vous de lire et
comprendre intégralement ce manuel.
Avertissement ! Vicair B.V. recommande
d’installer le Vicair Adjuster 02 sous la
supervision directe d’'un thérapeute ou d'un
conseiller technique.

Avertissement ! Votre coccyx et vos os pelviens
ne doivent pas toucher le fond du coussin. Une
vérification pour éviter tout talonnement doit
étre effectuée lors de la premiére utilisation et
apres ajustements du remplissage du coussin.
Avertissement ! Examinez votre peau
régulierement pour voir s'il y a des rougeurs,
surtout durant les premiers jours. Si des
rougeurs apparaissent et ne disparaissent pas
sous 15 minutes, consultez votre thérapeute ou
conseiller technique.

Avertissement ! Vicair B.V. recommande
d’ajuster le niveau de remplissage sous la
supervision directe de votre thérapeute ou
conseiller technique.

Avertissement ! Aucune donnée de test n'est
actuellement disponible sur I'utilisation stire des
coussins pour fauteuils roulants Vicair dans des
véhicules automobiles. Par conséquent, nous
vous invitons a ne pas utiliser le coussin pour
fauteuil roulant dans des véhicules automobiles.
Avertissement ! En cas de salissure avec des
liquides corporels, et avant de le transférer a un
autre utilisateur, le coussin doit étre désinfecté
pour éviter toute contamination croisée.
Avertissement ! Sous trois mois, vérifier I'usure
ets'ily a d’éventuelles cellules dégonflées. En
cas de dommage grave ou de nombre important
de cellules dégonflées, interrompre I'utilisation
du produit. Consultez votre revendeur.
Attention ! Ne pas utiliser le produit ou le laisser
a proximité d’une flamme ou d’'une source de
chaleur a haute température.

Attention ! Ne pas nettoyer le produit a la
vapeur ou a l'autoclave. Le produit ne peut pas
résister a une chaleur ou une pression
excessive. Lorsque les instructions de nettoyage
données ne sont pas suivies, il est trés probable
que le produit et/ou la housse du produit
vieillisse plus rapidement.

Attention ! Ne pas utiliser de nettoyants
agressifs ou abrasifs ou des objets pointus pour
nettoyer le coussin.

Attention ! Ne pas placer le dessus du coussin
Vicair 02 contre le verre de la porte du lave-
linge.

Attention ! Assurez-vous que le coussin ne
puisse pas interférer avec les rayons de la roue.

INSTALLATION

Avertissement ! Vicair B.V. recommande
d’installer le Vicair Adjuster 02 sous la
supervision directe d’'un thérapeute ou d'un
conseiller technique.
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Attention ! Assurez-vous que le coussin ne
puisse pas interférer avec les rayons de la roue.
Remarque ! Toujours utiliser le coussin avec une
housse.

Remarque ! Assurez-vous que le siege du
fauteuil roulant soit propre et dégraissé.

Conseil : Si vous préférez ne pas utiliser le
Velcro, vous pouvez enlever les bandes Velcro.
Notez que les bandes située sous le coussin et/
ou sur la housse du coussin ne peuvent pas étre
enlevées.

Effectuez les etapes suivantes lors de
I'utilisation de la housse de coussin 02 Top
Cover

Ces étapes correspondent aux images
d'installation 1 a 6 du Guide d’Installation
Rapide :

Verifiez la taille du coussin. La largeur (X) du
coussin et celle du siege doivent
correspondre. Si le coussin repose sur des
accoudoirs ou des protections laterales, la
largeur peut aller jusqu’a 2,5 cm (1") de plus.
La profondeur (Y) du coussin et celle du
siege doivent correspondre.

Verifiez si la taille de la housse correspond a
la taille du coussin.

Enlevez le ruban de protection des bandes
auto-adhesives Velcro fixees sur la partie
inferieure du coussin.

Posez le coussin en appuyant fermement.
Placez la housse de coussin 02 Top Cover sur
le dessus du coussin.

Passer la boucle situee a I'arriere du coussin
a travers l'oeillet situe a I'arriere de la housse.
Asseyez-vous sur le coussin pendant
quelques minutes pour permettre au coussin
de s’adapter a votre morphologie.

Si necessaire, ajustez le(s) repose-pieds.
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Housses de coussin alternatives

Effectuez les opérations suivantes lors de
I'utilisation des Comfair Cover, Incotec Cover ou
Reversible Cover.

Veuillez noter : La Reversible Cover est livrée
avec le c6té perméable a I'air a I'extérieur. Si
vous souhaitez utiliser le c6té résistant aux
liquides de cette housse : commencez par ouvrir
la fermeture a glissiére de la partie supérieure
de la housse, puis retournez la section
supérieure et fermez-la sur la section inférieure.

Verifiez la taille du coussin. La largeur (X) du
coussin et celle du siege doivent
correspondre. Si le coussin repose sur des
accoudoirs ou des protections laterales, la
largeur peut aller jusqu’a 2,5 cm (1") de plus.
La profondeur (Y) du coussin et celle du
siege doivent correspondre.

Verifiez si la taille de |la housse correspond a
la taille du coussin.

Enlevez les bandes Velcro du bas du coussin.
Notez que les bandes situees sous le coussin
ne peuvent pas etre enlevees.

Inserez le coussin dans la housse.

Passez la boucle a travers l'oeillet de la
housse.

Fermez la fermeture a glissiere. Assurez-vous
de ne pas endommager le coussin.

Enlevez le ruban de protection des bandes
auto-adhesives Velcro fixees a la housse du
coussin.

Posez le coussin en appuyant fermement.
Asseyez-vous sur le coussin pendant
quelques minutes pour permettre au coussin
de s’adapter a la votre morphologie.

Si necessaire, ajustez le(s) repose-pieds.

Vérification du talonnement :

Image 7 - Guide d’Installation Rapide
Avertissement ! Votre coccyx et vos os pelviens
ne doivent pas toucher le fond du coussin. Une
vérification pour éviter tout talonnement doit



étre effectuée lors de la premiére utilisation et
apres ajustements du remplissage du coussin.
Avertissement ! Vicair B.V. recommande
d’ajuster le niveau de remplissage sous la
supervision directe de votre thérapeute ou
conseiller technique.

« Vérifiez le risque talonnement apres étre
resté assis sur le coussin pendant environ

5 minutes.

Laissez votre thérapeute ou conseiller
technique glisser une main entre votre
postérieur et le coussin Vicair tout en vous
penchant en avant.

Demandez a votre thérapeute ou conseiller
technique de vérifier si votre postérieur
appuie sur une épaisseur d'au moins 2,5 cm
/ 1" de SmartCells™. Cela empéche votre

fessier de toucher le siége du fauteuil roulant.

Ne pas utiliser le coussin si vous constatez
un talonnement. Dans la plupart des cas,
I'ajustement du remplissage des
compartiments résout le probléme.

UTILISATION

Vérifier si des rougeurs apparaissent sur la peau
Image 8 - Guide d’Installation Rapide
Avertissement ! Examinez votre peau
régulierement pour voir s'il y a des rougeurs,
surtout durant les premiers jours. Si des
rougeurs apparaissent et ne disparaissent pas
sous 15 minutes, consultez votre thérapeute ou
conseiller technique.

Ajustement du niveau de remplissage
Avertissement ! Vicair B.V. recommande
d’ajuster le niveau de remplissage sous la
supervision directe de votre thérapeute ou
conseiller technique.

Prét a I'emploi

Ce produit Vicair est prét a 'emploi. Il dispose
d’un taux de remplissage unique, selon la taille
et le modéle qui compense automatiquement
de petites obliquités. Cependant, si cela s'avére
nécessaire de compenser une forte obliquité, le
niveau de remplissage peut étre ajusté en
enlevant ou en ajoutant des SmartCells dans les
différents compartiments. Vous pouvez trouver
la configuration initiale pour le remplissage sur
I'étiquette apposée sur le coussin.

Conditions d’utilisation et de stockage
Attention ! Ne pas utiliser le produit ou le laisser
a proximité d'une flamme ou d'une source de
chaleur a haute température.

« Poids de l'utilisateur :

Minimum : 15 kg / 33 Ibs,

maximum : 250 kg / 551 Ibs

Température :

Minimum :-20°C/ 4°F,

maximum :55°C/ 131°F

Usage a haute altitude !

Remarque ! Vicair B.V. recommande de ne
pas utiliser le coussin a une altitude
supérieure a 2400 m (8000 pieds) au-dessus
du niveau de la mer ou inférieure a 50 m
(164 pieds) en dessous du niveau de la mer.
Etant donné que chaque SmartCell est
remplie d’air, le coussin peut se comporter
différemment lorsqu'’il est utilisé a haute
altitude ou dans un avion. Dans ce cas, la
fermeté du coussin peut étre ajustée en
enlevant quelques cellules de chaque
compartiment.

Humidité atmosphérique :

Minimum : 0 %, maximum : 100 %

Redonner du gonflant quotidiennement

Vicair B.V. vous recommande de redonner du
gonflant a votre Vicair coussin avant de I'utiliser
au quotidien.
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Utilisation des coussins de siége Vicair dans
des véhicules automobiles

Avertissement ! Aucune donnée de test n'est
actuellement disponible sur I'utilisation sre des
coussins pour fauteuils roulants Vicair dans des
véhicules automobiles. Par conséquent, nous
vous invitons a ne pas utiliser le coussin pour
fauteuil roulant dans des véhicules automobiles.
Comme alternative pour votre coussin pour
fauteuil roulant Vicair, le Vicair AllRounder 02
(qui peut étre attaché au corps de l'utilisateur)
peut étre utilisé si vous avez besoin d’'une
protection supplémentaire pendant le transport.

Réutilisation - Transfert du produit a un autre
utilisateur

Le produit convient pour une utilisation répétée.
Le nombre de fois qu'il peut-étre utilisé dépend
de la fréquence et de la facon dont le produit est
utilisé. Le produit doit étre soigneusement
nettoyé et désinfecté avant qu’'une autre
personne soit autorisée a l'utiliser. Voir les
instructions du chapitre « Maintenance et
nettoyage ».

Remarque ! Assurez-vous que le produit soit
correctement ajusté pour le nouvel utilisateur.

Remplacement de la housse du coussin

En utilisation normale, Vicair B.V. recommande
de remplacer la housse du coussin chaque
année. Des housses de rechange peuvent étre
achetées séparément.

Traitement des déchets

Le traitement et le recyclage des produits usages
et leur emballage doivent étre conformes a la
|égislation en vigueur. Assurez-vous que le
produit a été préalablement nettoyé avant de le
jeter afin d’éviter tout risque de contamination.
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MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Avertissement ! Sous trois mais, vérifier I'usure
et les éventuelles cellules dégonflées du produit.
En cas de dommage grave ou de nombre
important de cellules dégonflées, consultez
votre revendeur.

Attention ! Ne pas nettoyer le produit a la
vapeur ou a l'autoclave. Il ne peut pas résister a
une chaleur ou une pression excessive. Lorsque
les instructions de nettoyage données ne sont
pas suivies, il est trés probable que le produit
vieillisse plus rapidement.

Attention ! Ne pas utiliser de nettoyants
agressifs ou abrasifs ou des objets pointus pour
nettoyer le coussin.

Attention ! Ne pas placer le dessus du coussin
Vicair 02 contre le verre de la porte du lave-
linge.

Nettoyage du Vicair Adjuster 02
« Nettoyage de la housse du Vicair Adjuster 02
La housse du coussin peut étre lavée en
machine. Suivez les instructions de lavage
sur I'étiquette apposée a l'intérieur de la
housse.

(60°C=140°F)

R X O A

Nettoyage du coussin Vicair Adjuster 02
Votre coussin Vicair 02 peut étre lavé en
machine a 60°C/140°F en utilisant un cycle
anti-froissage et une lessive douce. Vous
n‘avez pas besoin d’enlever les SmartCells
avant de mettre le coussin dans le lave-linge.
Assurez-vous que le dessus du coussin ne
soit pas placé contre le verre de la porte du
lave-linge. Ne pas charger la machine avec



plus de la moitié de son poids de charge
maximal. La vitesse d'essorage doit étre
réduite. Lors de I'utilisation d'une machine
avec agitateur, assurez-vous que le coussin
puisse bouger librement dans le tambour. Ne
pas utiliser d’eau de javel et ne pas nettoyer
a sec ! Ne pas secher votre coussin Vicair 02
au sechelinge, mais laissez-le secher a 'air.
Vous pouvez utiliser le harnais pour
accrocher votre coussin Vicair 02 afin qu'il

JARE

Désinfection de votre Vicair Adjuster 02

seche.

Avertissement ! En cas de salissure avec des
liquides corporels, et avant de le transférer a un
autre utilisateur, le coussin doit étre désinfecté
pour éviter toute contamination croisée.
Nettoyez le coussin et la housse comme indiqué
ci-dessus. Utilisez de préférence un détergent
antibactérien. Apres le nettoyage, pulvérisez un
désinfectant sur votre coussin et la housse. Pliez
les compartiments vers 'extérieur pour vous
assurer que la pulvérisation pénetre dans les
interstices.

GARANTIE

Pour obtenir les informations complétes sur les
processus et conditions de garantie, veuillez
consulter notre site www.vicair.com.

Vicair B.V. offre une garantie limitée contre les
défauts de fabrication et de matériaux a
condition que le produit ait fait 'objet d’'une
utilisation normale. Tout dommage résultant
d’une utilisation anormale ou causé par une
mauvaise manipulation, un probléme de
nettoyage ou une négligence, est exclu de cette
garantie.

Période de garantie

A partir de la date d’achat d’origine : 24 mois.
Les SmartCells de ce coussin Vicair 02
bénéficient d’'une garantie a vie.

Si un défaut de matériaux ou de fabrication se
produit dans la période de garantie
susmentionnée, Vicair B.V. réparera ou
remplacera le produit gratuitement a sa
discrétion. La housse du coussin est exclue de
cette garantie.

Les recours en cas de violation des garanties
expresses aux présentes sont limités a la
réparation ou au remplacement du produit.
En aucun cas des dommages-intéréts pour
violation de toute garantie n'incluent des
dommages indirects ou ne dépassent le colit
des marchandises non conformes vendues.

Vous avez des questions ?
Contactez Vicair B.V. via info@vicair.com ou
contactez le distributeur Vicair de votre pays.
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BRUGERVEJLEDNING TIL
VICAIR® ADJUSTER 02

Kaere kunde,

Tak for dit valg af et Vicair®-produkt. Vi er sikre
pa, at du vil saette pris pa enkelheden,
palideligheden og den fantastiske effekt. Du kan
bruge vejledningen til hurtig installation, der
fulgte med din pude. Derudover bgr du laese og
forsta denne brugervejledning inden brug. Gem
bade hurtig-installationsvejledningen og denne
vejledning til fremtidig brug.

Kontakt forhandleren i dit land for yderligere
oplysninger eller for at (gen-)bestille
vejledninger.

Ga ind pa vicair.com for oplysninger om
forhandlere.

INTRODUKTION

Vicair Adjuster O2 er en kgrestolspude, der giver
meget hgj grad af hudbeskyttelse for personer
med stor risiko for at udvikle tryksar. Den bruges
til at forbedre kropsholdningen hos
asymmetriske personer, for at forhindre tryksar
og give komfort og stabil kropsstatte. Den er
ogsa et hgjtydende tillzeg til en behandlingsplan
for tryksar (fase I-IV). Vicair Adjuster 02-puden
kan vaskes i vaskemaskine uden at fjerne
SmartCells.
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HOVEDBESTANDDELE

(@}

e

Pudebetraek

Pude

SmartCells™, placeret i 5 inddelingsrum
Brugervejledning

monNnw>

Vejledning til hurtig installation
(Quick Installation Guide)

GENERELLE
PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: Vicair Adjuster 02
Vicair B.V,, Holland

24 maneder

Fremstillet af:
Garanti:
Vaegt (ekskl. betraek):  Mindste starrelse:
0,5kg/ 1,1 Ibs
Medium storrelse:
0,8kg/ 1,8 1lbs
Storste starrelse:
1kg/2,2lbs
Tilgaengelige storrelser: Se gitteret bagest i
vejledningen

Anvendte materialer: Alle fri for latex

Pude: Top lavet af polyesterstof
med polyurethan-lag,
bund af polyester-netstof

Fyld: Luftfyldte SmartCells

med lavfriktionsovertraek
02 Top Cover-pudebetraek:
Top: Strikket polyesterstof. Bundkant:
Polyesterstof med skridsikkert
polyurethanovertraek.



Alternative pudebetraek:

Comfair Cover pudebetraek: Top: Strikket
polyesterstof. Sider: Polyester 3D-netstof. Bund:
Polyesterstof med skridsikkert
polyurethanovertraek.

Incotec Cover pudebetraek & Reversible Cover
pudebetraek: Top: Strikket polyesterstof, daekket
med vaeskeafvisende og andbar polyurethan.
Bund: Polyesterstof med skridsikkert
polyurethanovertraek.

Alle betraek: Kan maskinvaskes. Betrak er i
overensstemmelse med EN1021-1, 1021-2 og
CAL117.

FORANSTALTNINGER 0G
SIKKERHEDSANVISNINGER

En Vicair-kgrestolspude ma kun bruges som
kerestolspude. Enhver anden brug af dette
produkt vil blive anset for at vaere misbrug.
Vicair B.V. kan ikke holdes ansvarlig for skader
forarsaget af misbrug, forkert brug eller
forssmmelighed. Serg for at lzese og forsta
denne vejledning fuldstaendigt.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at Vicair Adjuster
02 installeres under direkte overvagning af en
terapeut eller teknisk radgiver.

Advarsel! Dit haleben og dine hofteben bar ikke
rore pudens bund. Under forste brug og efter
justeringer af pudefyldet bar det kontrolleres,
om bunden nas.

Advarsel! Se regelmaessigt din hud efter for
rodme, isaer i lobet af de farste fa dage. Hvis der
opstar redme, som ikke forsvinder efter 15
minutter, bor du radfere dig med din terapeut
eller tekniske radgiver.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at fyldningsgraden
justeres under direkte overvagning af din
terapeut eller tekniske radgiver.

Advarsel! Der er p.t. ingen tilgengelige testdata
om sikker brug af Vicair-kerestolspuder i
motorkgretgjer. Derfor opfordrer vi dig til ikke at
bruge karestolspuden i motorkeretgjer.

Advarsel! Hvis produktet skulle blive snavset af
kropsvaesker, og nar det gives videre til en anden
bruger, skal det desinficeres for at undga smitte.
Advarsel! Hver tredje maned skal produktet ses
efter for slid og flade celler. | tilfeelde af alvorlig
skade eller et stort antal flade celler ma
produktet ikke laengere bruges. Radfer dig med
din forhandler.

Forsigtig! Undlad at bruge eller lade produktet
ligge teet pa aben ild eller en varmekilde med
hgj temperatur.

Forsigtig! Undlad at damprense eller
autoklavere produktet. Produktet kan ikke
modsta ekstrem varme eller staerkt tryk. Nar de
angivne renggringsansvisninger ikke folges, er
det meget sandsynligt, at produktet og/eller
produktets betraek aldes hurtigere.

Forsigtig! Brug ikke atsende eller slibende
renggringsmidler eller skarpe genstande til at
renggre puden.

Forsigtig! Anbring ikke oversiden af Vicair 02-
puden mod glasset i vaskemaskinens dar.
Forsigtig! Sorg for, at puden ikke kan komme
ind i hjulegerne.

INSTALLATION

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at Vicair Adjuster
02 installeres under direkte overvagning af en
terapeut eller teknisk radgiver.

Forsigtig! Sorg for, at puden ikke kan komme
ind i hjulegerne.

Bemaerk! Brug altid puden med betrakket pa.
Bemaerk! Sarg for, at karestolsaedet er rent og
uden fedt.

Tip: Nar du foretraekker ikke at bruge Velcro, kan
du fjerne Velcro-strimlerne. Bemaerk:
Strimlerne, der er fastgjort pa bunden af puden
og/eller pudebetraekket, kan ikke fjernes.

Udfar folgende, nar du bruger 02 Top Cover-
pudebetraekket

Disse trin svarer til installationsbilleder 1-6 i
vejledningen til hurtig installation:
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» Se pudestgrrelsen efter.

Bredden (X) af puden og saedet bgr stemme
overens. Nar puden hviler mod armstatterne
eller sidestykkerne, ma bredden vaere op til
2,5 cm (1”) bredere. Dybden (Y) af puden og
sadet bgr stemme overens.

« Se efter, om betraekkets starrelse stemmer
overens med pudens stgrrelse.

« Fjern det beskyttende bagbekladningstape
fra de selvklaebende Velcro-strimler, som er
fastgjort til pudens bund.

« Anbring puden ved at trykke den fast.

« Anbring 02-topstykket oven pa puden.

« For stroppen pa bagsiden af puden gennem
‘knaphullet’ pa bagsiden af betrakket.

« Sid pa puden i nogle fa minutter, sa den kan
tilpasse sig din kropsform.

« Juster om ngdvendigt fodstatte(r).

Alternative pudebetraek

Udfer falgende trin, nar du bruger Comfair
Cover pudebetrzek, Incotec Cover pudebetrak
eller Reversible Cover pudebetraek.

Bemazerk venligst: Reversible Cover pudebetraek
leveres med den kglige andbare side pa
ydersiden. Hvis du skal bruge den
vaeskeafvisende side af dette betraek: Lyn forst
den gverste del af betraekket helt op fra den
nederste del, vend den gverste del pa vrangen,
og lyn igen til den nederste del.

» Se pudestgrrelsen efter.

Bredden (X) af puden og saedet bgr stemme
overens. Nar puden hviler mod armstatterne
eller sidestykkerne, ma bredden vaere op til
2,5 cm (1”) bredere. Dybden (Y) af puden og
sadet bgr stemme overens.

« Se efter, om betraekkets starrelse stemmer
overens med pudens stgrrelse.

« Fjern Velcro-strimlerne fra pudens bund.
Bemaerk: Strimlerne, som er fabrikeret ind i
pudens bund, kan ikke fjernes.

« Indsat puden i betraekket.

» For stroppen gennem gjet i betraekket.
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« Luklynlasen. Seorg for ikke at beskadige
puden.

« Fjern den beskyttende bagbeklaedningstape
fra de selvklaebende Velcro-strimler, der
sidder fast pa pudebetrakket.

« Anbring puden ved at trykke den fast.

« Sid pa puden i nogle fa minutter, sa den kan
tilpasse sig din kropsform.

« Juster om nedvendigt fodstatte(r).

Kontrol, om bunden nas:

Billede 7 - Vejledning til hurtig installation
Advarsel! Dit haleben og dine hofteben bgr ikke
rore pudens bund. Under forste brug og efter
justeringer af pudefyldet bar det kontrolleres,
om bunden nas.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at
fyldningsgraden justeres under direkte
overvagning af din terapeut eller tekniske
radgiver.

« Seefter, om bunden nas, nar du har siddet
pa puden i ca. 5 minutter.

« Lad din terapeut eller tekniske radgiver fare
en hand ind mellem din bagdel og Vicair-
puden, mens du lener dig fremad.

« Bed din terapeut eller tekniske radgiver om
at se efter, om dine nederste
knoglefremspring understgttes af mindst 2,5
cm/ 1” SmartCells™. Dette forhindrer demi
at bergre kgrestolsaedet.

« Brugikke puden, hvis bunden nas. | de fleste
tilfaelde vil det Igse problemet at justere
inddelingsrummenes fyldningsgrad.

BRUG

Se efter redmen af huden

Billede 8 - Vejledning til hurtig installation
Advarsel! Se regelmaessigt din hud efter for
rodme, isaer i lgbet af de farste fa dage. Hvis der
opstar redme, som ikke forsvinder efter 15
minutter, bor du radfere dig med din terapeut
eller tekniske radgiver.



Justering af fyldningsgraden

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at
fyldningsgraden justeres under direkte
overvagning af din terapeut eller tekniske
radgiver.

Klar til brug

Dette Vicair-produkt er klar til brug. Det har sin
egen unikke fyldningsgrad, afhaengig af
starrelse og model, og handterer automatisk
sma skavheder. Om ngdvendigt - for at
understgtte mere ekstrem asymmetri - kan
fyldningsgraden dog justeres ved at fjerne eller
tilfaje SmartCells fra/til de forskellige
inddelingsrum. Du kan finde
standardfyldningsgraden pa maerkatet, der er
fastgjort pa puden.

Betingelser for brug og opbevaring
Forsigtig! Undlad at bruge eller lade produktet
ligge taet pa aben ild eller en varmekilde med
hgj temperatur.
« Brugervaegt:
Minimum: 15 kg /33 Ibs,
maksimum: 250 kg / 551 Ibs
« Temperatur:
Minimum:-20°C/ 4 °F,
maksimum: 55°C/ 131 °F
» Brug ved store hgjdegrader
Bemaerk! Vicair B.V. anbefaler, at puden ikke
bruges mere end 2400 m (8000 fod) over
havet eller 50 m (164 fod) under havniveau.
Da hver SmartCell er fyldt med luft, vil puden
muligvis vaere pavirket, nar den bruges ved
store hgjder eller i et fly. Under sadanne
forhold kan pudens hardhed justeres ved at
fierne nogle fa celler fra hvert inddelingsrum.
« Luftfugtighed:
Minimum: 0 %, maksimum 100 %

Daglig rystning
Vicair B.V. anbefaler, at din Vicair-pude rystes
inden brug hver dag.

Brug af Vicair-saedepuder i motorkaretgjer
Advarsel! Der er p.t. ingen tilgeengelige testdata
om sikker brug af Vicair-kerestolspuder i
motorkgretgjer. Derfor opfordrer vi dig til ikke at
bruge karestolspuden i motorkgretgjer. Som et
alternativ til din Vicair-kerestolspude kan Vicair
AllRounder 02 (som kan fastggres til brugerens
krop) anvendes, hvis du har brug for ekstra
beskyttelse under transport.

Genbrug - Overdragelse af produktet til en
anden bruger

Produktet er velegnet til gentagen brug. Det
antal gange, det kan bruges, afhaenger af hvor tit
og pa hvilken made produktet anvendes.
Produktet skal renggres og desinficeres
grundigt, inden en anden person ma bruge det.
Se kapitlet ‘Vedligeholdelse og renggring’ for
anvisninger.

Bemaerk! Sarg for, at produktet er justeret
korrekt til den anden person.

Udskiftning af pudebetrakket

Under normal brug anbefaler Vicair B.V,, at
pudebetraekket udskiftes hvert ar. Betraek til
udskiftning kan kgbes separat.

Bortskaffelse

Bortskaffelsen og genbrugen af brugte enheder
og emballage skal overholde de gzldende
bestemmelser. Sgrg for, at produktet bliver
rengjort inden bortskaffelse, for at undga risiko
for kontaminering.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGORING

Advarsel! Hver tredje maned skal produktet ses
efter for slid og flade celler. | tilfeelde af alvorlig
skade eller et stort antal flade celler ma
produktet ikke laengere bruges. Radfer dig med
din forhandler.

Forsigtig! Undlad at damprense eller
autoklavere produktet. Det kan ikke modsta
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ekstrem varme eller staerkt tryk. Nar de angivne
renggringsanvisninger ikke folges, er det hgjst
sandsynligt, at produktet zldes hurtigere.
Forsigtig! Brug ikke tsende eller slibende
renggringsmidler eller skarpe genstande til at
renggre puden.

Forsigtig! Anbring ikke oversiden af Vicair 02-
puden mod glasset i vaskemaskinens dar.

Renggring af Vicair Adjuster 02
» Renggoring af betraekket til Vicair Adjuster 02
Pudebetraekket kan vaskes i maskine. Folg
vaskeanvisningerne pa maerkatet, der er

fastgjort pa betraekkets inderside.
(60°C=140 °F)

H RO X

Renggring af Vicair Adjuster 02-puden

Din Vicair 02 pude kan vaskes i
vaskemaskine ved 60°C /140 °F med et
antikrgl-program og et mildt vaskemiddel.
Det er ikke ngdvendigt at fjerne SmartCells,
inden du legger puden i vaskemaskinen.
Sarg for, at oversiden af puden ikke er
placeret mod glasset i vaskemaskinens dar.
Laeg ikke mere end halvdelen af maskinens
maksimale lastvaegt i maskinen.
Centrifugeringshastigheden bgr reduceres.
Nar du bruger en maskine med omrarer, skal
du serge for, at puden kan bevaege sig frit i
tromlen. Brug ikke noget klorblegemiddel, og
send den ikke til rensning! Laeg ikke din
Vicair 02-pude i terretumbleren; lad den
lufttarre. Du kan bruge stroppen til at haenge
din Vicair 02-pude til tarre.

w R AR
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Desinfektion af din Vicair Adjuster 02
Advarsel! Hvis produktet skulle blive snavset af
kropsvaesker, og nar det gives videre til en anden
bruger, skal det desinficeres for at undga smitte.
Renggr puden og betraekket som anvist ovenfor.
Der bar helst bruges et antibakterielt
vaskemiddel. Nar den er blevet rengjort, bar du
sprojte desinficerende middel pa din pude og dit
betraek. Bgj inddelingsrummene udad for at
sikre, at sprayen kommer ind i mellemrummene.

GARANTI

Se www.vicair.com for udferlige oplysninger om
garantiprocesser, betingelser og vilkar.

Vicair B.V. tilbyder en begraenset garanti mod fejl i
udfarelse og materialer, safremt produktet er
blevet anvendt normalt. Enhver skade, der matte
opsta under unormal brug, eller som forarsages
af forkert handtering og renggring eller
forssmmelse, er ikke daekket af denne garanti.

Garantiperiode

Fra den originale kabsdato: 24 maneder.
SmartCells i denne Vicair 02 pude har en
livslang garantiperiode.

Hvis der skulle opsta en fejl i materialer eller
udfgrelse inden for den ovennaevnte
garantiperiode, vil Vicair B.V. - efter eget valg -
reparere eller udskifte produktet gratis.
Pudebetraekket er ikke omfattet af denne garanti.
Afhjaelpning af brud pa udtrykkelige garantier
heri er begraenset til reparation eller udskiftning
af produktet.

Under ingen omstaendigheder skal erstatning
for brud pa nogen som helst garanti omfatte
nogen form for fglgeskader eller overstige
omkostningerne for mangelfulde solgte varer.

Har du spgrgsmal?
Kontakt Vicair B.V. pa info@vicair.com eller
kontakt Vicair-forhandleren i dit land.



(5Y) VICAIR® ADJUSTER 02
BRUKSANVISNING

Basta kund,

tack for att du har valt en produkt fran Vicair®. Vi
ar 6vertygade om att du kommer att uppskatta
produktens enkelhet, palitlighet och enastaende
egenskaper. For snabb installation av dynan kan
du anvdnda dig av den medféljande
snabbinstallationsguiden (quick installation
guide). Se aven till att |dsa och forsta denna
bruksanvisning innan produkten tas i bruk.
Spara bade snabbinstallationsguiden (Quick
Installation Guide) och denna bruksanvisning
for framtida referens.

Kontakta aterférsaljaren i ditt land fér mer
information eller bestallning av
bruksanvisningar.

Besdk vicair.com for information om
aterférsaljare.

INTRODUKTION

Vicair Adjuster 02 &r en sittdyna for rullstolar
som ger ett mycket stort hudskydd fér personer
med hog risk att utveckla trycksar. Det anvdnds
for att forbattra kroppshallning hos personer
med begransad asymmetri och for att forebygga
sar samt ge ett komfortabelt och stabilt
kroppsstéd. Den kan inga som ett
kvalitetstillbehor i en behandlingsplan for
trycksar (steg I-IV). Vicair Adjuster 02-sittdynan
kan maskintvattas utan att luftkuddarna
(SmartCells) behdver avldgsnas!

HUVUDKOMPONENTER
C
A
/\/‘\
p—— |1
B
E—rD
A Dyndverdrag
B Dyna
C  SmartCells™, placerade i 5 separata fack
D  Bruksanvisning
E  Snabbinstallationsguide

(Quick Installation Guide)

ALLMANNA
PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn: Vicair Adjuster 02
Vicair B.V,, The Netherlands

24 manader

Tillverkad av:
Garanti:
Vikt (utan éverdrag): Minsta storlek:
0,5kg/1,11bs
Mellanstorlek:
0,8 kg/1,81bs
Storsta storlek:
1kg/2,21lbs
Tillgdngliga storlekar:Se tabellen pa
bruksanvisningens baksida
Material: endast latexfria
Dyna: Oversida gjord av
polyestertyg med
polyuretanbeldggning,
undersida av
polyesternéttyg
Luftfyllda SmartCells med
lagfriktionsyta

Stoppning:
Dynéverdrag 02 Top Cover: Ovansida: stickat

polyestertyg. Nedre kant: polyestertyg med
halkfri polyuretanbeldggning.
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Alternativa dyndverdrag:

Dynéverdrag Comfair Cover: Ovansida: stickat
polyestertyg. Sidor: 3D-polyestertyg med
natmaskor. Undersida: polyestertyg med halkfri
polyuretanbeldggning.

Dynéverdragen Incotec Cover och Reversible
Cover: Ovansida: stickat polyestertyg, belagt
med vatskeresistent andningsaktivt polyuretan.
Undersida: polyestertyg med halkfri
polyuretanbeldggning.

Alla éverdrag tal maskintvatt. Overdragen
uppfyller kraven i EN1021-1, 1021-2 och CAL117.

FORSIKTIGHETSATGARDER OCH
SAKERHETSANVISNINGAR

En Vicair-sittdyna for rullstol far endast
anvandas som sittdyna for rullstol. All annan
anvandning av denna produkt anses vara
felaktig. Vicair B.V. kan inte hallas ansvarigt for
skador som uppstar till féljd av felaktig
anvandning, icke avsedd anvdndning eller
vardsléshet. Se till att hela denna
bruksanvisning har lasts och forstatts.
Varning! Vicair B.V. rekommenderar att Vicair
Adjuster 02 installeras under direkt
6verinseende av en terapeut eller en
hjdlpmedelskonsulent.

Varning! Svanskotan och backenbenet far inte
vidréra dynans botten (“bottoming out”).
Kontroll att sa inte sker ska utféras i samband
med fdrsta anvdandningen och efter justeringar
av dynans stoppning.

Varning! Kontrollera regelbundet huden
avseende rodnad, sarskilt under de férsta
dagarna. Radfraga ansvarig terapeut eller
hjdlpmedelskonsulent om rodnad som inte
férsvinner inom 15 minuter uppstar.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att justering
av fyllnadsgraden sker under direkt
6verinseende av en terapeut eller en
hjdlpmedelskonsulent.

Varning! For ndrvarande foreligger inga testdata
avseende saker anvandning av Vicair-
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rullstolsdynor i motorfordon. Av denna
anledning rekommenderar vi inte anvdndning
av rullstolsdynan i motorfordon.

Varning! Om produkten férorenas med
kroppsvatskor eller Gverfors till annan brukare maste
den desinficeras for att undvika korskontaminering.
Varning! Kontrollera produkten avseende slitage
och témda luftkuddar var tredje manad. Fortsatt
inte att anvanda produkten om den &r allvarligt
skadad eller ett stort antal luftkuddar ar témda.
Radgoér med din aterforsaljare.

Forsiktighet! Anvand eller férvara inte
produkten nara 6ppen eld eller vdrmekalla som
avger hog temperatur.

Forsiktighet! Angrengér eller autoklavera inte
produkten. Produkten tal inte stark varme eller
hogt tryck. Om angivna rengdringsanvisningar
inte foljs kommer livslangden for produkten
och/eller produktens éverdrag med stor
sannolikhet att férkortas.

Forsiktighet! Anvand inte aggressiva eller
slipande rengéringsmedel eller vassa féremal
for att rengdra dynan.

Forsiktighet! Placera inte Vicair 02-dynans
ovansida mot glaset pa tvattmaskinens lucka.
Forsiktighet! Sakerstall att dynan inte kan
komma i kontakt med hjulens ekrar.

INSTALLATION

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att Vicair
Adjuster 02 installeras under direkt
6verinseende av en terapeut eller en
hjdlpmedelskonsulent.

Forsiktighet! Sakerstall att dynan inte kan
komma i kontakt med hjulens ekrar.
Observera! Anvand alltid dynan med 6verdrag.
Observera! Sakerstall att rullstolens sits &r ren
och avfettad.

Tips: Om anvandning utan kardborrband
féredras kan dessa avlagsnas. Observera att
banden som sitter pa undersidan av dynan och/
eller dynans 6verdrag inte kan avlagsnas.
Utfor foljande steg om dynéverdraget 02 Top



Cover ska anvédndas

Dessa steg motsvarar installationsbilderna 1-6 i

snabbinstallationsguiden:

« Kontrollera dynans storlek.
Dynans bredd (X) ska motsvara sitsens
bredd. Om dynan vilar mot armstdd eller
sidoskydd kan den vara upp till 2,5 cm (1”)
bredare. Dynans djup (Y) ska motsvara
sitsens bredd.

« Kontrollera om éverdragets storlek motsvarar
dynans storlek.

« Avldgsna skyddstejpen fran kardborrbanden
pa undersidan av dynan.

« Placera dynan i sitsen och tryck ner den
ordentligt.

« Placera dynéverdraget 02 Top Cover ovanpa
dynan.

« Forin haken som sitter pa dynans baksida
genom "knapphalet” pa dynans baksida

« Sitt pa dynan under nagra minuter sa att den
formas efter din kropp.

» Justera fotstdd vid behov.

Alternativa dyndverdrag
Utfor foljande steg om du anvdnder Comfair
Cover, Incotec Cover eller Reversible Cover.
Anmarkning: Reversible Cover levereras med den
svala andningsaktiva sidan vand utat. Om du
behdver anvdnda den vétskeresistenta sidan av
detta 6verdrag: Oppna blixtlaset och avldgsna
den 6vre delen av 6verdraget fullstandigt fran
bottendelen, vand den 6vre delen ut och in och
fast den i den nedre delen igen med hjalp av
blixtlaset.
« Kontrollera dynans storlek.
Dynans bredd (X) ska motsvara sitsens bredd.
Om dynan vilar mot armstdd eller sidoskydd
kan den vara upp till 2,5 cm (1”) bredare.
Dynans djup (Y) ska motsvara sitsens bredd.
« Kontrollera om 6verdragets storlek motsvarar
dynans storlek.
« Avldgsna kardborrbanden fran dynans

undersida. Observera att banden som sitter
pa undersidan av dynan inte kan avlagsnas.

« Forindynanidverdraget.

« Fast hakenidglan pa éverdraget.

« Stdng blixtlaset. Se till att dynan inte skadas.

« Avldgsna skyddstejpen fran kardborrbanden
pa dynans éverdrag.

« Placera dynan i sitsen och tryck ner den
ordentligt.

« Sitt pa dynan under nagra minuter sa att den
formas efter din kropp.

 Justera fotstdd vid behov.

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans

botten (“bottoming out”):

Bild 7 - snabbinstallationsguide

Varning! Svanskotan och backenbenet far inte

vidrdra dynans botten (“bottoming out”).

Kontroll att sa inte sker ska utféras i samband

med fdrsta anvdndningen och efter justeringar

av dynans stoppning.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att justering

av fylinadsgraden sker under direkt

6verinseende av en terapeut eller en
hjdlpmedelskonsulent.

« Kontrollera att ingen kroppskontakt med
dynans botten féreligger (bottoming out)
efter att ha suttit pa den i cirka 5 minuter.

« Latdin terapeut eller hjdlpmedelskonsulent
skjuta in en hand mellan din bakdel och
Vicair-dynan samtidigt som du lutar dig
framat.

« Latterapeuten eller hjdlpmedelskonsulenten
kontrollera om den lagsta delen av din
bakdel stéds av minst 2,5 cm (1”)
SmartCells™. Pa detta satt sdkerstalls att den
inte kommer i kontakt med rullstolens sits.

« Anvand inte dynan om kroppskontakt med
dynans botten uppstar. | de flesta fall kan en
justering av fyllnadsgraden i dynans fack I6sa
eventuella problem.
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ANVANDNING

Kontroll av hudrodnad

Bild 8 - snabbinstallationsguide

Varning! Kontrollera regelbundet huden
avseende rodnad, sarskilt under de férsta
dagarna. Radfraga ansvarig terapeut eller
hjdlpmedelskonsulent om rodnad som inte
férsvinner inom 15 minuter uppstar.

Justering av fyllnadsgraden

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att justering
av fylinadsgraden sker under direkt
6verinseende av en terapeut eller en
hjdlpmedelskonsulent.

Redo for anvandning

Vicair-produkten ar redo fér anvandning.
Fyllnadsgraden varierar beroende pa dynans
storlek och modell och hanterar automatiskt
sma skevheter. Vid behov - om man behéver
stddja en mer extrem asymmetri — kan dock
fyllnadsgraden justeras genom att SmartCells
avlagsnas fran/tillfors till de olika facken.
Standardfyllnadsgraden anges pa dynans
etikett.

Forutsattningar for anvandning och férvaring
Forsiktighet! Anvand eller férvara inte
produkten nara 6ppen eld eller vdrmekalla som
avger hég temperatur.
« Anvandarvikt:
Lagsta: Max 15 kg / 33 Ibs: 250 kg / 551 Ibs
« Temperatur:
Lagsta: -20 °C / 4 °F, hogsta: 55°C/ 131 °F
« Anvandning pa hég héjd
Observera! Vicair B.V. avrader fran
anvdndning av dynan pa platser 2 400 m
(8 000 ft) 6ver havsytan eller 50 m (164 ft)
under havsytan. Da varje enskild SmartCell
ar fylld med luft kan dynans egenskaper
férandras om den anvands pa hog hdjd,
exempelvis under en flygresa. Under sadana
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villkor kan dynans fasthet justeras genom att
nagra luftkuddar avlagsnas fran varje fack.
+ Luftfuktighet: Lagsta: 0 %, hogsta 100 %

Daglig uppuffning
Vicair B.V. rekommenderar att Vicair-dynan
puffas upp varje dag fére anvandning.

Anvandning av Vicair-sittdynor i motorfordon
Varning! For narvarande foreligger inga testdata
avseende saker anvandning av Vicair-
rullstolsdynor i motorfordon. Av denna
anledning rekommenderar vi inte anvdndning
av rullstolsdynan i motorfordon. Som ett
alternativ till Vicair-rullstolsdynan kan Vicair
AllRounder 02 (som kan fastas pa anvandarens
kropp) anvéndas om ytterligare skydd behdvs
vid transport.

Ateranvindning - dverforing till annan
anvandare

Denna produkt &r inte lamplig for upprepad
anvdndning. Antalet ganger som den kan
anvdndas beror pa hur ofta och pa vilket satt
den anvénds. Produkten maste rengéras och
desinficeras grundligt innan en annan person
tillats att anvanda den. Se kapitlet “Underhall
och rengoring” for anvisningar.

Observera! Sdkerstall att produkten ar korrekt
installd fér den andra personen.

Byte av dynéverdrag

Vid normal anvdndning rekommenderar Vicair
B.V. att dyndverdraget byts ut arligen. Extra
6verdrag kan kdpas separat.

Kassering

Kassering och atervinning av anvanda enheter
och férpackningar maste ske i enligt med lokala
regler. Sdkerstall att produkten ar rengjord
innan den kasseras for att undvika eventuell risk
for kontamination.



UNDERHALL OCH RENGORING

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage
och témda luftkuddar var tredje manad. Fortsatt
inte att anvanda produkten om den &r allvarligt
skadad eller ett stort antal luftkuddar ar témda.
Radgor med din aterforsaljare.

Forsiktighet! Angrengor eller autoklavera inte
produkten. Den tal inte stark varme eller hogt
tryck. Om angivna rengdringsanvisningar inte
foljs kommer livslangden for produkten med
stor sannolikhet att forkortas.

Forsiktighet! Anvdnd inte aggressiva eller
slipande rengéringsmedel eller vassa féremal
for att rengdra dynan.

Forsiktighet! Placera inte Vicair 02-dynans
ovansida mot glaset pa tvattmaskinens lucka.

Rengoéra Vicair Adjuster 02

« Rengoéring av dynoverdraget Vicair Adjuster
02
Dyndverdraget tal maskintvatt. Folj
tvattraden pa etiketten som sitter pa insidan
av 6verdraget. (60 °C=140 °F)

R X O A

« Rengoéring av dynan Vicair Adjuster 02

Din Vicair 02-dyna kan maskintvattas i

60 °C/140 °F med antiskrynklingsprogram och
milt tvattmedel. Luftkuddarna (SmartCells)
behdver inte avldgsnas innan dynan laggs i
tvattmaskinen. Sakerstall att dynans ovansida
inte placeras mot glaset pa tvdttmaskinens
lucka. Fyll inte tvattmaskinen till mer an halften
av dess maximala viktkapacitet.
Centrifugeringshastigheten bor sénkas. Se till
attdynan kan rora sig fritt inuti trumman om
du anvédnder en tvdttmaskin med omrérare.
Anvand inte klorblekmedel och undvik
kemtvatt! Vicair 02-dynan far ej torktumlas
utan ska lufttorkas. Remmen kan anvandas for
upphangning av Vicair 02-dynan vid torkning.
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Desinfektera din Vicair Adjuster 02

Varning! Om produkten férorenas med
kroppsvétskor eller 6verfors till annan brukare
maste den desinficeras for att undvika
korskontaminering. Rengdr dynan och éverdraget
enligt anvisningarna ovan. Anvand foretrddesvis
ett antibakteriellt rengéringsmedel. Spreja dynan
och dverdraget med desinfektionsmedel efter
reng0dring. Boj facken utat for att sékerstalla att
sprejen kan trénga in i mellanrummen.

GARANTI

Besdk www.vicair.com for fullstdndig
information om garantidrenden och villkor.
Vicair B.V. erbjuder en begrdnsad garanti mot
defekter i utférande och material under
forutsattning att produkten har anvants pa
avsett satt. Eventuella skador som uppkommer
till foljd icke avsedd anvdndning, felaktig
hantering, felaktig rengdring eller vardslshet
omfattas inte av denna garanti.

Garantiperiod

Fran inkdpsdatum: 24 manader.

Garantin fér SmartCellerna i denna Vicair 02-
dyna géller under produktens hela livslangd.

Skulle en defekt i material eller utférande
upptdckas inom ovan angivna garantitid
kommer Vicair B.V. pa eget initiativ att utan
kostnad reparera eller byta ut produkten.
Dynéverdraget omfattas inte av denna garanti.
Kompensation till féljd av att en utstalld garanti
inte efterlevs ar begransad till reparation eller
utbyte av produkten.

Skada till foljd av att en garanti inte efterlevs ska
under inga omstdndigheter omfatta foljdskador
eller dverstiga priset pa den icke avtalsenliga
varan.

Fragor?
Kontakta Vicair B.V. via info@vicair.com eller
kontakta Vicair-aterforsaljaren i ditt land.
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VICAIR® ADJUSTER 02

BRUKERMANUAL

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Vicair®-produkt. Puten
er enkel og sikker i bruk, og gir svaert god effekt.
For rask installering kan du bruke
hurtigveiledningen som folger med puten. Les i
tillegg brukermanualen og sarg for at du forstar
alt som star der fer du bruker produktet. Ta vare
pa bade hurtigveiledningen og denne manualen
for fremtidig bruk.

For mer informasjon eller bestilling av (flere)
manualer, kontakt norway@invacare.no.

Ga til vicair.com for informasjon om forhandlere.

INTRODUKSJON

HOVEDDELER
C

A

1]
B

E—D
A Putetrekk
B  Pute
C  SmartCells™, plassert i 5 kammer
D  Brukermanual
E  Hurtigveiledning (Quick Installation Guide)

GENERELLE

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Vicair Adjuster 02 er en pute for rullestolseter
som gir svaert god hudbeskyttelse for personer
som har hoy risiko for & utvikle trykksar. Den er
utviklet for a forbedre kroppsholdningen til
personer med asymmetrisk kropp, forebygge
trykksar og gi komfortabel og stabil statte til
kroppen. Den kan ogsa brukes som et effektivt
tillegg til en behandlingsplan for trykksar

(niva I-IV). Vicair Adjuster 02-puten kan vaskes i
maskin uten a fjerne SmartCells!
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Produktnavn:
Produsert av:
Garanti:

Vekt (uten trekk):

Tilgjengelige storrelser:
Materialer:

Pute:

Fyll:

Vicair Adjuster 02
Vicair B.V,, Nederland
24 maneder

Minste starrelse:
0,5kg/1,11bs
Mellomstarrelse:

0,8 kg /1,81lbs
Starste storrelse:
1kg/2,21bs

Se tabellen bakerst i
manualen

Ingen materialer med
lateks

Toppen er laget av
polyester med
polyuretantrekk.
Bunnen er laget av
polyesternett
Luftfylte SmartCells
med lavfriksjonsbelegg

02-overtrekk: Topp: Stoff av strikket polyester.

Bunnkant: Polyester med antiskli-belegg av

polyuretan.


rsandbak
Highlight


Alternative putetrekk:

Comfair Cover: Topp: Stoff av strikket polyester.
Sider: 3D nettingstoff av polyester. Bunn:
Polyester med antiskli-belegg av polyuretan.
Incotec Cover & Reversible Cover: Topp: Stoff av
strikket polyester, belagt med vaeske-avvisende,
pustende polyuretan. Bunn: Polyester med
antiskli-belegg av polyuretan.

Alle trekk: Kan maskinvaskes. Trekkene er i
samsvar med EN1021-1, 1021-2 og CAL117.

FORHOLDSREGLER 0G
SIKKERHETSINSTRUKSJONER

En Vicair-pute for rullestol skal bare brukes som
en rullestolpute. Enhver annen bruk av dette
produktet anses for a veere feilbruk. Vicair B.V.
kan ikke holdes ansvarlig for skader som
oppstar som falge av feilbruk, ukorrekt bruk
eller uaktsomhet. Pass pa at du leser og forstar
hele denne brukermanualen.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at Vicair Adjuster
02 installeres under direkte tilsyn av en terapeut
eller en teknisk radgiver.

Advarsel! Halebeinet eller bekkenbeina ma ikke
bergre bunnen av puten. En kontroll avom
kroppen bergrer bunnen av puten ma
gjennomfores ved farste bruk og etter
justeringer i putefyllet.

Advarsel! Kontroller huden regelmessig for
rodhet, spesielt de forste dagene. Hvis det
oppstar redhet som ikke forsvinner i lgpet av 15
minutter, ta kontakt med terapeuten din eller en
teknisk radgiver.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at fyllgraden
justeres under direkte tilsyn av en terapeut eller
en teknisk radgiver.

Advarsel! Det finnes per dags dato ikke
tilgjengelige testdata om sikker bruk av Vicair-
rullestolputer i motorkjoretgy. Vi anbefaler
derfor ikke a bruke rullestolputen i
motorkjaretoy.

Advarsel! Ved tilsmussing med kroppsvasker
eller nar produktet overfares til en annen
bruker, ma produktet desinfiseres for a hindre
smitte.

Advarsel! Hver tredje maned ma produktet
sjekkes for slitasje og celler med for lite luft. Ved
alvorlig skade eller et hgyt antall celler med for
lite luft ma produktet ikke brukes. Kontakt da
Invacare.

NB! Hold produktet unna apen ild eller andre
kilder til hoy varme.

NB! Produktet taler ikke damprens eller
autoklav. Produktet taler ikke hay varme eller
hoyt trykk. Dersom produktet ikke vaskes som
angitt, forkortes dets levetid.

NB! Ikke bruk sterke eller slipende
rengjoringsmidler eller skarpe gjenstander til a
rengjore puten.

NB! Ikke plasser oversiden av Vicair 02-puten
mot glasset pa vaskemaskinderen.

NB! Pass pa at puten ikke kommer i kontakt
med hjulenes eiker.

INSTALLASJON

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at Vicair Adjuster
02 installeres under direkte tilsyn av en terapeut
eller en teknisk radgiver.

NB! Pass pa at puten ikke kommer i kontakt
med hjulenes eiker.

Merk! Bruk alltid puten med trekk.

Merk! Pass pa at rullestolsetet er rent og fettfritt.
Tips: Hvis du foretrekker a ikke bruke
borrelasene, kan du fjerne disse. Vaer
oppmerksom pa at remsene festet til bunnen av
puten og/eller putetrekket ikke kan fjernes.

Utfar falgende trinn nar du bruker 02 Top
Cover-putetrekket
Disse trinnene falger bildene 1-6 i
hurtigveiledningen:
» Kontroller putestgrrelsen.
Bredden (X) til puten og setet ma stemme
overens. Nar puten hviler mot armlener eller
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sidestgatter, kan bredden vaere opp til 2,5 cm
(1") bredere. Dybden (Y) til puten og setet ma
stemme overens.

« Kontroller at starrelsen pa trekket passer til
storrelsen pa puten.

« Fjern den beskyttende tapen fra de
selvklebende borrelasene festet i bunnen av
puten.

« Plasser puten ved a trykke den godt pa plass.

« Plasser 02 Top Cover-putetrekket over
toppen av puten.

« For lgkken pa baksiden av puten gjennom
“knappehullet” pa baksiden av trekket.

« Sitt pa puten i noen minutter for a la puten
forme seg etter kroppsfasongen din.

« Juster fotstatten(e) om ngdvendig.

Alternative putetrekk

Utfar folgende trinn nar du bruker Comfair
Cover, Incotec Cover eller Reversible Cover.
0BS! Reversible Cover leveres med den kalde,
pustende siden vendt utover. Hvis du gnsker a
bruke den vaeske-avvisende siden av dette
trekket: Apne glidelasen som skiller overdelen
fullstendig fra underdelen, vend overdelen slik
at utsiden vender inn og lukk glidelasen som
fester overdelen til underdelen igjen.

» Kontroller putestgrrelsen.

Bredden (X) til puten og setet ma stemme
overens. Nar puten hviler mot armlener eller
sidestgatter, kan bredden vaere opp til 2,5 cm
(1") bredere. Dybden (Y) til puten og setet ma
stemme overens.

« Kontroller at starrelsen pa trekket passer til
storrelsen pa puten.

« Fjern borrelas-remsene fra bunnen av puten.
Vaer oppmerksom pa at borrelasene festet i
bunnen av puten ikke kan fjernes.

« Sett puteninn i trekket.

» Forlgkken gjennom hullet i trekket.

« Lukk glidelasen. Pass pa a ikke skade puten.

« Fjern beskyttelsen fra de selvklebende
borrelasene festet til putetrekket.
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« Plasser puten ved a trykke den godt pa plass.

« Sitt pa puten i noen minutter for a la puten
forme seg etter kroppsfasongen din.

« Juster fotstgtten(e) om nedvendig.

Kontroller om kroppen bergrer bunnen av
puten:

Bilde 7 - Hurtigveiledning

Advarsel! Halebeinet eller bekkenbeina ma ikke
bergre bunnen av puten. En kontroll avom
kroppen bergrer bunnen av puten ma
gjennomfgres ved forste bruk og etter
justeringer i putefyllet.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at fyllgraden
justeres under direkte tilsyn av en terapeut eller
en teknisk radgiver.

» Kontroller om kroppen bergrer bunnen av
puten etter a ha sittet pa puten i omtrent fem
minutter.

« Beterapeuten din eller den tekniske
radgiveren om a fore en hand mellom baken
din og Vicair-puten mens du lener deg
forover.

« Laterapeuten eller den tekniske radgiveren
kontrollere om de laveste beinfremspringene
dine stattes av minst 2,5 cm / 1" med
SmartCells™. Dette hindrer dem fra a bergre
rullestolsetet.

« Ikke bruk puten hvis kroppen din bergrer
bunnen av puten. | de fleste tilfeller vil en
justering av fyllgraden i kamrene lgse
eventuelle problemer.

BRUK

Kontroller redhet i huden

Bilde 8 - Hurtigveiledning

Advarsel! Kontroller huden regelmessig for
rodhet, spesielt de forste dagene. Hvis det
oppstar redhet som ikke forsvinner i lgpet av 15
minutter, ta kontakt med terapeuten din eller en
teknisk radgiver.



Juster fyllgraden

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at fyllgraden
justeres under direkte tilsyn av en terapeut eller
en teknisk radgiver.

Klar til bruk

Vicair-produktet er klart til bruk. Det har sin
egen, unike fyllgrad avhengig av storrelse og
modell og handterer mindre skjevheter
automatisk. Men hvis det er ngdvendig for a
stgtte mer ekstrem asymmetri, kan fyllgraden
justeres ved a fjerne eller tilfoye SmartCells i de
forskjellige kamrene. Du finner informasjon om
standard fyllgrad pa merkelappen som er festet
til puten.

Betingelser for bruk og oppbevaring

NB! Hold produktet unna apen ild eller andre

kilder til hgy varme.

» Brukervekt:
Minimum: 15 kg / 33 Ibs,
maksimum: 250 kg / 551 Ibs

« Temperatur:
Minimum: - 20 °C/ 4 °F,
maksimum: 55°C/ 131 °F

« Brukihgyden
Merk! Vicair B.V. anbefaler a ikke bruke
puten i hgyder over 2400 m (8000 fot) over
havet eller under 50 m (164 fot) under
havoverflaten. Siden hver SmartCell er fylt
med luft, kan puten oppfare seg ulikt hgyt
oppe elleri fly. | slike tilfeller kan putens
fasthet justeres ved a fjerne noen fa celler fra
hvert kammer.

« Luftfuktighet:
Minimum: 0 %, maksimum 100 %

Daglig oppristing
Vicair B.V. anbefaler at du rister opp Vicair-puten
daglig fer du bruker den.

Bruk av Vicair-seteputer i motorkjoretay
Advarsel! Det finnes per dags dato ikke
tilgjengelige testdata om sikker bruk av Vicair-
rullestolputer i motorkjoretay. Vi anbefaler
derfor ikke a bruke rullestolputen i
motorkjgretay. Som et alternativ til Vicair-
rullestolputen kan du benytte Vicair AllRounder
02 (som kan festes til brukerens kropp) hvis du
trenger ytterligere beskyttelse under transport.

Gjenbruk - overfgring av produktet til en
annen bruker

Produktet er egnet for gjentatt bruk. Hvor
mange ganger den kan brukes, avhenger av
hvor ofte og pa hvilken mate produktet er blitt
brukt. Produktet ma rengjeres grundig og
desinfiseres fgr en annen person kan bruke det.
Se kapittelet «Vedlikehold og rengjaring» for
instruksjoner.

Merk! Pass pa at produktet justeres korrekt til
den andre personen.

Bytte av putetrekket

Ved normal bruk anbefaler Vicair B.V. a bytte
putetrekket hvert ar. Nye putetrekk kan kjepes
separat.

Kassering

Kassering og resirkulering av brukte enheter og
emballasje ma foretas i samsvar gjeldende
regelverk. Forsikre deg om at produktet er blitt
rengjort for det kasseres, for & unnga
smitterisiko.

VEDLIKEHOLD OG RENGJ@RING

Advarsel! Hver tredje maned ma produktet
sjekkes for slitasje og celler med for lite luft. Ved
alvorlig skade eller et hgyt antall celler med for
lite luft ma produktet ikke brukes. Kontakt da
Invacare.
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NB! Produktet taler ikke damprens eller
autoklav. Produktet taler ikke hgy varme eller
hoyt trykk. Dersom produktet ikke vaskes som
angitt, forkortes dets levetid.

NB! Ikke bruk sterke eller slipende
rengjoringsmidler eller skarpe gjenstander til a
rengjore puten.

NB! Ikke plasser oversiden av Vicair 02-puten
mot glasset pa vaskemaskindaren.

Rengjgring av Vicair Adjuster 02
» Rengjoring av putetrekket til Vicair Adjuster
02

Putetrekket kan maskinvaskes. Folg
vaskeanvisningene pa merkelappen festet pa
innsiden av trekket.

(60°C = 140 °F)

R X O A

Rengjaring av Vicair Adjuster 02-puten
Vicair 02-puten kan vaskes i maskin pa 60 °C
/ 140 °C ved bruk av et finvaskprogram og et
mildt vaskemiddel. Du trenger ikke fjerne
SmartCells for du legger puten i
vaskemaskinen. Ikke legg oversiden av puten
mot glasset pa vaskemaskindaren. Ikke fyll
vaskemaskinen mer enn halvparten av tillatt
vekt. Reduser sentrifugehastigheten. Nar
man bruker en vaskemaskin med agitator,
ma man passe pa at puten kan bevege seg
fritt inne i trommelen. lkke bruk
klorblekemiddel og ikke ta puten til rens!
Ikke tork Vicair 02-puten i tarketrommel,
men la den lufttgrke. Du kan benytte
stroppen til a henge opp puten.

R A

™
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Desinfisering av Vicair Adjuster 02

Advarsel! Ved tilsmussing med kroppsvaesker
eller nar produktet overfares til en annen

bruker, ma produktet desinfiseres for a hindre
smitte. Rengjor puten og trekket som forklart
ovenfor. Bruk helst et antibakterielt
rengjoringsmiddel. Etter rengjering ma puten og
trekket sprayes med et desinfiseringsmiddel.
Bey kamrene utover for a sikre at sprayen
kommer inn i mellomrommene.

GARANTI

Se www.vicair.com for komplett informasjon om
garantier, vilkar og betingelser.

Vicair B.V. har en begrenset garanti mot
fabrikasjonsfeil og materialfeil, forutsatt at
produktet har blitt brukt pa normal mate.
Enhver skade som har oppstatt som falge av
unormal bruk, feilaktig handtering, feilaktig
rengjering eller annen uaktsomhet, dekkes ikke
av denne garantien.

Garantiperiode

Fra opprinnelig kjgpsdato: 24 maneder.
SmartCells i denne Vicair 02-puten har livslang
garanti.

Hvis det oppstar en fabrikasjonsfeil eller
materialfeil innenfor tidsperioden nevnt
ovenfor, skal Vicair B.V. enten reparere eller
erstatte produktet — etter eget valg — uten
omkostninger. Putetrekket er ekskludert fra
denne garantien.

Garantien er begrenset til erstatning eller
reparasjon av produktet.

Ikke i noe tilfelle skal erstatning for brudd pa
garantien inkludere eventuelle folgeskader eller
overstige produktets kostnad.

Har du spgrsmal?

Ta kontakt med Invacares kundeserviceavdeling
pa e-post norway@invacare.no eller pa telefon
225795 00.



(D VICAIR® ADJUSTER 02
-KAYTTOOHJE

Hyva asiakas!

Kiitos Vicair®-tuotteen valinnasta. Olemme
varmoja, etta arvostat sen yksinkertaisuutta,
luotettavuutta ja erinomaista vaikutusta.
Asennuksen nopeuttamiseksi voit kdyttaa

tyynyn mukana toimitettua pika-asennusopasta.

Lue ja omaksu lisdksi tdma kayttdohje ennen
kayttoa. Sailyta seka pika-asennusopas ettd
tdma ohje tulevaa tarvetta varten.

Ota yhteys oman maasi jakelijaan, kun tarvitset
lisatietoa tai haluat tilata (lisdd) kayttdohjeita.

Lue jakelijatiedot osoitteesta vicair.com.

JOHDANTO

Vicair Adjuster 02 on pyératuolin istuintyyny,
joka suojaa ihoa erinomaisesti henkildill3, joilla
on suuri riski saada painehaavoja. Se kohentaa
epasymmetristen henkildiden ryhtid, ehkaisee
painehaavoja ja tarjoaa mukavan ja vakaan
tuen keholle. Se on tehokas lisd painehaavojen
hoitosuunnitelmaan (I-1V asteen painehaavat).
Vicair Adjuster 02 -tyyny on konepestava
irrottamatta SmartCells-ilmakartioita!

PAAOSAT
C
A
i}
B

Tyynynpaallinen
Tyyny

Kayttdohje

A
B
C SmartCells™-ilmakartiot 5 osastossa
D
E

Pika-asennusopas (Quick Installation Guide)

YLEISTIEDOT TUOTTEESTA

Tuotenimi:

Valmistaja:

Takuu:

Paino (ilman p&allista):

Saatavissa olevat koot:

Kaytetyt materiaalit:
Tyyny:

Tayte:

Vicair Adjuster 02
Vicair B.V,, Alankomaat
24 kuukautta

Pienin koko:
0,5kg/1,11b
Keskikoko:
0,8kg/1,8Ib

Suurin koko:
1kg/221b

Katso ohjeen takasivulla
oleva taulukko

Taysin lateksittomat.
Paallinen on valmistettu
polyuretaanipinnoite-
tusta polyesterikan-
kaasta, pohja on
polyesteriverkkokan-
gasta

IImatdytteiset
SmartCells-kartiot,
joissa kitkaa vahentava
pinnoite

41



02 Top Cover -padllinen: Ylapuoli: Neulottu
polyesterikangas. Alareuna: Polyesterikangas,
jossa on polyuretaanista valmistettu
liukumisenestopinnoite.

Vaihtoehtoiset tyynynpaalliset:

Comfair Cover -paallinen: Yldpuoli: Neulottu
polyesterikangas. Sivut: Kolmiulotteinen
polyesteriverkkokuitu. Pohja: Polyesterikangas,
jossa on polyuretaanista valmistettu
liukumisenestopinnoite.

Incotec Cover - ja Reversible Cover -
tyynynpaallinen: Ylapuoli: Neulottu
polyesterikangas, joka on pinnoitettu
vedenpitavalld hengittavalld polyuretaanilla.
Pohja: Polyesterikangas, jossa on polyuretaanista
valmistettu liukumisenestopinnoite.

Kaikki paalliset ovat konepestavia. Paalliset
tayttavat standardit EN 1021-1,1021-2 ja CAL117.

VAROTOIMET JA TURVAOHJEET.

Vicair-pyoratuolityynya saa kdyttda ainoastaan
pyoratuolin istuintyynynd. Muunlainen tuotteen
kayttd katsotaan virheelliseksi kaytdksi. Vicair
B.V. ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
tuotteen virheellisesta tai vaardsta kaytdsta tai
laiminly6nnistd. Varmista, ettd olet lukenut ja
ymmartanyt tdman ohjeen kokonaisuudessaan.
Varoitus! Vicair B.V. suositteleg, etta Vicair
Adjuster 02 asennetaan hoitajan tai apuvalineen
luovuttajan valittdmassa valvonnassa.

Varoitus! Hantéluusi ja lantion luittesi ei pitdisi
koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen
tarkistaminen on tehtdvd ensimmaiselld
kayttokerralla ja uudelleen tyynyn tayttdasteen
sadtamisen jalkeen.

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta sadnndllisesti
erityisesti parin ensimmaisen paivan aikana.
Mikali punoitusta ilmenee eika se havia 15
minuutin kuluessa, ota yhteyttad hoitajaasi tai
apuvélineen luovuttajaan.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, etta tyynyn
tayttdastetta sdddetddn hoitajan tai apuvalineen
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luovuttajan valittdmdassa valvonnassa.
Varoitus! Vicair-pyoratuolityynyjen kdytostd
moottoriajoneuvoissa ei ole tdlla hetkelld
olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme
suosittele pydratuolityynyn kdyttoa
moottoriajoneuvoissa.

Varoitus! Jos tyyny on likaantunut kehon
nesteistd ja eritteistd ja jos se luovutetaan
toiselle kayttajalle, se on desinfioitava
ristikontaminaation ehk&isemiseksi.

Varoitus! Tarkista tuotteen kuluminen ja
ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen
kuukauden vélein. Mikali tyyny on pahasti
vahingoittunut tai suuri maara ilmakartioita on
tyhjentynyt, 313 jatka tuotteen kaytt6a. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Huomio! Al3 kayt3 tai jata tuotetta avotulen
ldhelle tai kuuman ldmmonlahteen lahelle.
Huomio! Al3 pese tuotetta héyrystamalla alaka
laita sitd autoklaaviin. Tuote ei kestd korkeata
|ampoa eika painetta. Jollei annettuja
puhdistusohjeita noudateta, on todennékadists,
ettd tuote ja/tai sen paallinen kuluvat kdytdssa
nopeammin.

Huomio! Al3 kédytd hankaavia tai sydvyttavia
puhdistusaineita tai terdvia vélineitd tyynyn
puhdistamiseen.

Huomio! Al3 aseta Vicair 02 -tyynyn yldpuolta
pesukoneen lasiluukkua vasten.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu terdaspinnojen
valiin.

ASENNUS

Varoitus! Vicair B.V. suositteleg, ettd Vicair
Adjuster 02 asennetaan hoitajan tai
apuvélineen luovuttajan valittdmassa
valvonnassa.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu terdspinnojen
valiin.

Huomautus! Kaytd tyynyd aina paéllisen kanssa.
Huomautus! Tarkista, ettd pyératuolin istuin on
puhdas ja tahraton rasvasta.



Vinkki: Jollet halua kdyttaa tarranauhaa, voit
irrottaa tarranauhat. Huomaa, ettei tyynyn
pohjaan ja/tai tyynynpaalliseen kiinnitettyja
nauhoja voi irrottaa.

Ota 02 Top Cover -paallinen kadytt6on

seuraavissa vaiheissa

Vaiheet vastaavat pika-asennusoppaan

asennuskuvia 1-6:

« Tarkista tyynyn koko. Tyynyn ja istuimen
leveyden (X) tulee olla sama. Kun késinojat
tai sivusuojat tukevat tyynya, tyyny voi olla
enintdan 2,5 cm levedampi. Tyynyn ja
istuimen syvyyden (Y) tulee olla sama.

« Tarkista, ettd paallisen koko vastaa tyynyn
kokoa.

« Poista tyynyn pohjaan kiinnitettyjen
tarranauhojen suojateipit.

« Aseta tyyny paikalleen painamalla
voimakkaasti.

« Aseta 02 Top Cover -paéllinen tyynyn
yldosan paalle.

« Vie silmukka tyynyn taakse paallisen takana
olevan "napinlaven” kautta.

« Istu tyynyn pdalla pari minuuttia, jotta se
mukautuu sinulle mukavaksi.

« Saada tarvittaessa pyoratuolin jalkatukia.

Vaihtoehtoiset tyynynpaalliset

Ota Comfair Cover -, Incotec Cover - tai

Reversible Cover - tyynynpaallinen kdyttdon

seuraavissa vaiheissa.

Huomaa: Reversible Cover - tyynynpaéllinen

toimitetaan viiled hengittava puoli ulospdin. Jos

tarvitset tyynynpaallisen nesteenkestavaa
puolta: irrota ensin tyynynpaallisen yldosa
pohjaosasta kokonaan, kddnna yldosa
nurinpdin ja kiinnita se uudelleen pohjaosaan.

« Tarkista tyynyn koko.

« Tyynyn jaistuimen leveyden (X) tulee olla
sama. Kun kdsinojat tai sivusuojat tukevat
tyynyd, tyyny voi olla enintdan 2,5 cm
levedmpi. Tyynyn ja istuimen syvyyden (Y)
tulee olla sama.

« Tarkista, ettd paallisen koko vastaa tyynyn
kokoa.

« Poista tarranauhat tyynyn pohjasta. Huomaa,
ettei tyynyn pohjaan kiinnitettyja nauhoja voi
irrottaa.

« Aseta tyyny paallisen sisdan.

« Viesilmukka p&allisessa olevan renkaan lapi.

« Sulje vetoketju. Varmista, ettei tyyny
vahingoitu.

« Poista paalliseen kiinnitettyjen
tarranauhojen suojateipit.

« Aseta tyyny paikalleen painamalla
voimakkaasti.

« Istu tyynyn pdalla pari minuuttia, jotta se
mukautuu sinulle mukavaksi.

« Saada tarvittaessa pyoratuolin jalkatukia.

Tarkista pohjakosketus:

Kuva 7 - Pika-asennusopas

Varoitus! Hantdluusi ja lantion luittesi ei pitdisi
koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen
tarkistaminen on tehtdvd ensimmaiselld
kayttokerralla ja uudelleen tyynyn tayttdasteen
sadtamisen jalkeen.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, ettd tyynyn
tayttdastetta sdddetddn hoitajan tai apuvalineen
luovuttajan valittdmdassa valvonnassa.

« Tarkista pohjakosketus, kun olet istunut
tyynylld noin 5 minuutin ajan.

« Anna hoitajan tai apuvalineen luovuttajan
tyontda kdtensa pakaroidesi ja Vicair-tyynyn
valiin samalla, kun nojaat eteenpain.

« Pyyda hoitajaa tai apuvalineen luovuttajaa
tarkistamaan, ettd alimpien istumaluidesi
alla on vadhintdan 2,5 cm SmartCells™-
ilmakartioita. Ne estdvat niitd koskettamasta
pyoratuolin istuimeen.

« Al kdyta tyynya, mikali tunnet
pohjakosketuksen. Useimmiten osastojen
tayttdasteen sadtdminen ratkaisee
ongelman.
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lhon punoituksen tarkistus

Kuva 8 - Pika-asennusopas

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta sadnndllisesti
erityisesti parin ensimmaisen paivan aikana.
Mikali punoitusta ilmenee eika se havia 15
minuutin kuluessa, ota yhteytta hoitajaasi tai
apuvélineen luovuttajaan.

Tayttdasteen sadtaminen

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, etta tyynyn
tayttdastetta sdddetddn hoitajan tai apuvalineen
luovuttajan valittdmassa valvonnassa.

Kayttovalmius

Tama Vicair-tuote on kayttévalmis. Eri kokojen ja
mallien tayttasteet vaihtelevat, ja se mukautuu
automaattisesti pieniin kaltevuuspoikkeamiin.
Voimakkaan epdsymmetrian tukemiseksi
tdyttoastetta voidaan tarvittaessa saataa
poistamalla tai lisdédmalla SmartCells-ilmakartioita
eri osastoista/osastoihin. Oletustayttdaste nakyy
tyynyyn kiinnitetystd lapusta.

Kaytto- ja sailytysolosuhteet

Huomio! Al3 kéyté tai jata tuotetta avotulen

ldhelle tai kuuman ldmmonlahteen lahelle.

« Kayttdjan paino:
Alin: 15 kg /33 Ib, ylin: 250 kg / 551 Ib

« Lampétila:
Alin:-20°C/ 4°F,ylin:55°C/ 131 °F

« Kaytto korkeassa ilmanalassa
Huomautus! Vicair B.V. ei suosittele tyynyn
kayttda yli 2400 m:n korkeudessa
merenpinnasta eikd yli 50 m merenpinnan
alapuolella. Koska SmartCell-kartiot ovat
tdynna ilmaa, tyyny voi kayttaytyd
poikkeavasti korkeassa ilmanalassa tai
lentokoneessa. Naissa tilanteissa tyynyn
tukevuutta voidaan sdataa poistamalla
muutama ilmakartio kustakin osastosta.

+ llmankosteus:
Alin: 0 %, ylin 100 %
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Paivittdinen poélynpoisto
Vicair B.V. suosittelee 